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Simbolos 


Simbolos 


O(s) simbolo(s) indicado(s) na embalagem do componente e na contracapa do 
manual de instrugdes e/ou no instrumento tem(tém) o seguinte significado: 


Cli] Consultar instrugdes para utilizagao 


uN Cuidado 
a Endoscépio 


[nr] Parte aplicada TIPO BF 
Q Uso Unico 
Numero de lote 


[SN ] Numero de série 
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Informagoes importantes — Ler antes de 
utilizar 


Utilizagao prevista 


Este instrumento foi projetado para ser usado com sistema de imagens de 
video, fontes de luz, equipamentos de documentagao, monitores, acessdrios 
EndoTherapy (como por exemplo, pingas de bidpsia) e outros equipamentos 
auxiliares Olympus para endoscopia e cirurgia endoscépica no duodeno. 


Nao utilize este instrumento para fins diferentes dos especificados. Selecione 
o endoscépio que sera utilizado de acordo com o objetivo do procedimento 
pretendido e com base em um conhecimento total das especificagées 

e funcionalidade do endoscopio, tal como descrito neste manual de instrugdes. 


Aplicabilidade da endoscopia e do tratamento 
endoscopico 


Se existirem normas oficiais relativas a aplicabilidade da endoscopia e do 
tratamento endoscépico definidas pelas administragdes hospitalares ou por 
outros organismos oficiais, tais como sociedades académicas de endoscopia, 
estas devem ser sempre respeitadas. Antes de dar inicio a endoscopia e ao 
tratamento endoscépico, avalie cuidadosamente as suas caracteristicas, 
propositos, efeitos e possiveis riscos (quanto a sua natureza, extensao 

e probabilidade). A endoscopia e o tratamento endoscdpico somente devem ser 
efetuados se seus beneficios potenciais forem maiores que Os riscos. 
Explique detalhadamente ao paciente as vantagens e os riscos potenciais da 
endoscopia e do tratamento endoscdpico, assim como de todos os métodos 
alternativos de exame/tratamento e proceda a endoscopia ou ao tratamento 
endoscépico apenas depois do consentimento do paciente. 

Mesmo depois do inicio da endoscopia e do tratamento endoscépico, continue 
a avaliar as vantagens e os riscos potenciais e interrompa o procedimento 
imediatamente e tome as medidas adequadas se os riscos para 0 paciente 
forem superiores aos beneficios potenciais. 
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Manual de instrugoes 


Este manual de instrugdes contém informagées essenciais referentes 

a utilizagao segura e efetiva deste instrumento. Antes da utilizagao, reveja 
atentamente este manual e os manuais de todo 0 equipamento que sera 
utilizado durante o procedimento e utilize o equipamento conforme as 
instrugdes. 

Observe que 0 conjunto completo de manuais de instrugdes para este 
endoscépio consiste neste manual e no “MANUAL DE REPROCESSAMENTO” 
que contém o seu modelo de endoscépio indicado na capa. O conjunto 
completo de manuais de instrugédes também acompanha o endoscépio no envio. 
Guarde este e todos os manuais de instrugées relacionados em um local seguro 
e de facil acesso. 

Se tiver duvidas ou comentarios sobre 0 contetdo deste manual, contate 

a Olympus. 


OQ Termos usados neste manual 


Modo de observagao NBI (Narrow Band Imaging — Imagens de banda 
estreita): 


Trata-se de um modo de observagao que usa luz de banda estreita. 


Modo de observagao a luz normal (ou modo de observagao WLI [White 
Light Imaging — imagens de luz branca]): 


Trata-se de um modo de observagao usando iluminagao com luz branca 
padrao. 


Qualificagoes do usuario 


Se existirem normas oficiais sobre as qualificagées do usuario para realizar 
a endoscopia e o tratamento endoscépico definidas pelos administradores 
médicos do hospital ou por outras instituigdes oficiais, tais como sociedades 
académicas de endoscopia, siga essas normas. Se nao existirem quaisquer 
normas oficiais de qualificagao, o operador desse instrumento tera de ser um 
médico aprovado pelo gerente de seguran¢a médica do hospital ou a pessoa 
responsavel pelo departamento (departamento de medicina interna, etc.). 


O médico deve efetuar com seguranga a endoscopia e o tratamento 
endoscépico planejados de acordo com as diretrizes tragadas pelas sociedades 
académicas de endoscopia, entre outros, tendo em consideragao a dificuldade 
da endoscopia e do tratamento endoscédpico. Este manual nao explica nem 
discute procedimentos endoscdépicos. 
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Compatibilidade do instrumento 


Consulte o “Esquema do sistema” no Anexo para confirmar se este instrumento 
€ compativel com os equipamentos auxiliares que estao sendo utilizados. 

A utilizagao de equipamentos nao compativeis pode resultar em lesdes no 
paciente ou operador e/ou em danos ao equipamento. 


Este instrumento esta em conformidade com a norma de compatibilidade 
eletromagnética (CEM) sobre equipamentos médicos elétricos, 2 edigao 

(IEC 60601-1-2: 2001). No entanto, quando conectado a um instrumento que 
esteja em conformidade com a norma de compatibilidade eletromagnética (CEM) 
relativa a equipamentos médicos elétricos, 1.7 edigao (IEC 60601-1-2: 1993), todo 
o sistema esta em conformidade com a 1.? edicgao. 


Reprocessamento antes da primeira 
utilizagao/reprocessamento e armazenamento apos 
a utilizagao 


Este instrumento nao foi limpo, desinfetado nem esterilizado antes do envio. 
Antes de usar o instrumento pela primeira vez, deve reprocessa-lo de acordo 
com as instrugdes constantes do “MANUAL DE REPROCESSAMENTO?” com 
o seu modelo do endoscépio na capa. 

Depois de usar este instrumento, reprocesse-o e armazene-o de acordo com as 
instrugdes dadas no manual de reprocessamento que acompanha 

o endoscopio. Reprocessamento ou armazenamento inadequado e/ou 
incompleto podem constituir um risco de infecgdes, danificar equipamentos ou 
reduzir seu desempenho. 


Equipamentos de reserva 


Tenha outro endoscépio pronto a usar para evitar interrupg¢ées no exame devido 
a falha ou mau funcionamento do equipamento. 
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Gerenciamento de manutencgao 


A probabilidade de falha do endoscépio e dos equipamentos auxiliares aumenta 
proporcionalmente ao numero de procedimentos e/ou ao numero total de horas 
de servico. Além da verificagao antes de cada procedimento, a pessoa 
encarregada da manutengao dos equipamentos médicos do hospital tem que 
verificar periodicamente os itens especificados neste manual. Sempre que for 
detectada uma irregularidade em um endoscépio, esse endoscdpio nao deve 
ser usado e deve ser inspecionado de acordo com a Se¢ao 5.1, “Guia de 
resolugao de problemas” na pagina 68. Se a irregularidade persistir apdés 

a verificagao, entre em contato com a Olympus. 

A manutengao do elevador de pinga deve ser realizada de acordo com 

0 Capitulo 6, “Cronograma de inspe¢ao relacionado com o elevador de pinga” do 
manual. 


Proibigao de reparos e modificagoes improprios 


Esse instrumento nao contém pegas que possam ser sujeitas a manutengao 
pelo usuario. Nao 0 desmonte, modifique, nem o tente reparar, para nao causar 
les6es ao paciente, nem ao operador e/ou danos ao sistema. 

Qualquer equipamento que tenha sido desmontado, reparado ou alterado de 
alguma forma por pessoas que nao sejam os profissionais de manutengao 
autorizados da Olympus fica excluido de todo o tipo de garantia da Olympus. 


Palavras de sinalizagao 


As seguintes palavras de sinalizagao sao utilizadas ao longo deste manual: 


ADVERTENCIA 


Indica uma situagao potencialmente perigosa que, caso nao 
seja evitada, pode resultar em morte ou em lesdes graves. 


PRECAUGAO 


Indica uma situagao potencialmente perigosa que, caso nao 
seja evitada, pode resultar em les6es de menor ou média 
gravidade. Também pode ser usada para alertar contra 
praticas inseguras ou potenciais danos ao equipamento. 


OBSERVAGAO 


Indica informagées Uteis adicionais. 
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Adverténcias e cuidados 


Ao utilizar este instrumento, respeite as adverténcias e os cuidados descritos 
a seguir. Estas informagées devem ser complementadas com as adverténcias 
e cuidados descritos em cada capitulo. 


ADVERTENCIA 


¢ Para obter mais informagdes sobre a combinacgao do 
endoscépio com um gerador eletrocirurgico particular, 
consulte o "Esquema do sistema" na pagina 77. Nao utilize 
um gerador eletrocirurgico que nao esteja em conformidade 
com os equipamentos médicos elétricos (EN 60601-1:2013). 
Isso poderia causar queimaduras nos pacientes. 


¢ Depois de utilizar este instrumento, reprocesse-o 
e armazene-o de acordo com as instrugdes constantes do 
“MANUAL DE REPROCESSAMENTO?” com o seu modelo 
do endoscépio na capa. A utilizagao de instrumentos 
armazenados ou reprocessados de forma inadequada pode 
causar uma contaminagao cruzada e/ou uma infecgao no 
paciente. 


« Antes da endoscopia, remova todos os objetos metalicos 
(reldgio, d6culos, colares, etc.) do paciente. Se efetuar uma 
cauterizac¢ao de alta frequéncia e o paciente estiver usando 
objetos metalicos, pode provocar queimaduras na zona que 
os circunda. 


« Nao sujeite a choques, nao bata, nem deixe cair 
a extremidade distal do endoscoépio, a canula de insergao, 
a secao flexivel, a segao de controle, o cabo universal ou 
o conector do endoscépio. Além disso, nao dobre, nao puxe, 
nem torga a extremidade distal do endoscépio, a canula de 
insergao, a segao flexivel, a segao de controle, o cabo 
universal ou o conector do endoscépio com for¢a excessiva. 
O endoscopio pode ficar danificado e causar lesées, 
queimaduras, hemorragias e/ou perfuragées no paciente. Ha 
também o perigo de queda de partes do endoscopio para 
dentro do paciente. 


« Nunca realize o controle das angulagées abruptamente ou 
com forga excessiva. Nao puxe com for¢ga excessiva, nao 
torga nem rode a segao flexivel angulada. Isso pode causar 
lesées, hemorragias e/ou perfuragées no paciente. Podera 
também impossibilitar o endireitamento da segao flexivel 
durante um exame. 
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ADVERTENCIA 


¢ Nunca introduza nem retire a porgao de insergao do 
endoscopio com a segao flexivel travada. Isso pode causar 
lesdes, hemorragias e/ou perfuragées no paciente. 


¢ Nunca opere a sec¢ao flexivel, nao introduza nem aspire ar, 
nao introduza nem retire a secao de insergao do endoscépio 
nem use acessorios EndoTherapy sem ver a imagem 
endoscopica. Isso pode causar lesdes, hemorragias e/ou 
perfuragdes no paciente. 


« Nunca opere a secao flexivel, nao introduza nem aspire ar, 
nao introduza nem retire a secao de insergao do endoscépio 
nem use acessorios EndoTherapy enquanto a imagem 
estiver congelada. Isso pode causar lesdes, hemorragias 
e/ou perfuragdes no paciente. 


« Nunca insira nem retire a porgao de insergao abruptamente 
ou com forga excessiva. Isso pode causar lesdes, 
hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. 


¢ Se for dificil introduzir o endoscépio, nao force-o e pare 
a endoscopia. A insergao forgada podera causar lesées, 
hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. 


* Enquanto a imagem estiver ampliada, nao insira ou remova 
a segao de inser¢ao do endoscépio ou use acessorios 
EndoTherapy. Podera causar lesdes, hemorragias e/ou 
perfuragdes no paciente (quando utilizar a fung¢ao de 
ampliagao da imagem do sistema de imagens de video). 


¢ Nao toque no guia de luz do conector do endoscdpio 
imediatamente depois de o retirar da fonte de luz, pois esta 
extremamente quente. Isso pode resultar em queimaduras 
no operador ou no paciente. 


*« Sea imagem endoscépica nao surgir no monitor, o CCD 
podera ter sido danificado. DESLIGUE 0 sistema de imagens 
de video imediatamente. Fornecimento continuo de energia 
elétrica em um caso destes fara com que a extremidade 
distal aquega e pode queimar o operador e/ou o paciente. 


« Nao confie apenas no modo de observagao NBI para 
a detecgao primaria de lesdes nem para tomar decisdes 
relativas a um possivel diagnostico ou intervengao 
terapéutica. 
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PRECAUGAO 


Nunca puxe o cabo universal durante um exame. Caso 
contrario, o conector do endoscopio sera desencaixado do 
soquete de saida da fonte de luz, fazendo desaparecer 

a imagem endoscopica. 


Nao enrole a canula de insergao nem o cabo universal com 
um diametro inferior a 12 cm. Os equipamentos pode ficar 
danificado. 


Nao tente dobrar a porgao de insergao do endoscdpio com 
forga excessiva. Caso contrario, a segao de insergao pode 
ser danificada. 


Nao toque nos contatos elétricos dentro do conector elétrico. 
Isso podera resultar em danos no CCD. 


Nao aplique choques na extremidade distal da segao de 
insergao, em especial na superficie da lente da objetiva na 
extremidade distal. Podem ocorrer irregularidades visuais. 


Nao torga nem dobre a segao flexivel com as maos. Isso 
podera resultar em danos nos equipamentos. 


Nao aperte muito a secao flexivel. O revestimento da secao 
flexivel podera ficar esticado ou quebrar, causando 
vazamentos de agua. 


LIGUE o sistema de imagens de video apenas quando 

o cabo do endoscépio estiver conectado ao sistema de 
imagens de video e ao conector elétrico no endoscépio. Em 
particular, verifique se o sistema de imagens de video esta 
DESLIGADO antes de conectar ou desconectar 0 cabo do 
videoscépio do conector elétrico no endoscépio. Caso 
contrario, podera danificar os equipamentos e destruir 

o CCD. 


Os botdes remotos do endoscépio nao podem ser removidos 
da segao de controle. Se pressionar, puxar ou torcer os 
interruptores com muita forga, pode parti-los e/ou provocar 
vazamentos de agua. 


Caso o interruptor remoto 1 nao volte a posicao 
DESLIGADO mesmo pressionando com forga, puxe 
o interruptor cuidadosamente para cima até ele voltar 
a posig¢ao DESLIGADO. 


Nao bata nem dobre os contatos elétricos do conector do 
endoscépio. A conexao a fonte de luz pode ser prejudicada 
resultando, eventualmente, em um contato defeituoso. 
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PRECAUGAO 


« Podem ocorrer interferéncias eletromagnéticas neste 
instrumento se estiver préximo de equipamentos marcados 
com o seguinte simbolo ou outros equipamentos de 
comunicagao portatil e mével RF (por radiofrequéncia), como 
celulares. Caso ocorram interferéncias eletromagnéticas, 
poderao ser necessarias medidas mitigadoras, como reorientar 
ou reposicionar este instrumento ou proteger o local. 


() 


¢ Para verificar a interferéncia eletromagnética de outros 
equipamentos (que nao seja este instrumento nem os 
componentes que constituem o sistema), observe o sistema 
para ver se funciona normalmente na configuragao em que 
vai ser usado. 


OBSERVACAO 


Este endoscdpio contém um chip de memoria que guarda 
informagdes sobre 0 endoscdpio e comunica essas 
informagdes ao sistema de imagens de video CV-180, CV-160. 


Exemplos de manuselo inadequado 


Os detalhes da técnica endoscopica clinica sao da responsabilidade dos 
especialistas. A segurang¢a do paciente durante exames e tratamentos 
endoscépicos sera garantida através da aplicagao adequada do instrumento 
pelo médico e pela instituigao médica. Descrevem-se em seguida alguns 
exemplos de aplicagées inadequadas. 


Uma insuflagao excessiva do lumen pode provocar dores, lesédes, 
hemorragias e/ou perfuragées no paciente. 


A aplicagao de aspiragao com a extremidade distal em contato 
prolongado com a superficie da mucosa, com uma pressao ou durante 
um periodo de tempo superiores aos necessarios pode provocar 
hemorragias e/ou lesées. 


O endoscépio nao foi projetado para ser usado em observagao 
retroflexa em partes do corpo que nao sejam o est6émago. 

A observagcao retroflexa em um lumen estreito pode tornar impossivel 
o endireitamento do angulo da segao flexivel e/ou a remogao do 
endoscopio do paciente. A observagao retroflexa em partes do corpo 
que nao sejam o est6émago sé é admissivel nos casos em que as 
vantagens de tal procedimento sejam largamente superiores aos 
eventuais riscos para o paciente. 
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« Aintrodugao, a remogao e a aplicagao de acessdérios EndoTherapy sem 
uma imagem endoscépica nitida podem provocar lesdes, queimaduras, 
hemorragias e/ou perfuragées no paciente. 


¢ A introdugao ou remogao do endoscopio, a alimentagao de ar, 
a aspiragao ou o manuseamento da segao flexivel sem uma imagem 
endoscopica nitida pode causar lesdes, hemorragias e/ou perfuragdes 
no paciente. 


¢« Pelos motivos abaixo indicados, nao confie apenas no modo de 
observagao NBI** para a detecgao primaria de lesdes, nem para tomar 
decisées relativas a um possivel diagnéstico ou intervengao 
terapéutica. 


— Nao esta provado que a observagao NBI faga aumentar 
a sensibilidade para encontrar qualquer lesao especifica 
na mucosa, incluindo pdlipos colénicos ou esdéfago de 
Barrett. 

— Nao esta provado que a NBI ajude a perceber se ha ou 
nao alteragées displasicas ou neoplasicas no interior da 
mucosa ou les6es na mucosa. 


*1 Imagens de banda estreita. Para mais informacées, consulte 
o manual de instrugées do processador de video CV-180. 
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Capitulo 1 Verificar o conteudo da 
embalagem 


Compare o conteudo da embalagem com os componentes apresentados em 
seguida. Verifique se algum item esta danificado. Se o instrumento estiver 
danificado, se faltar algum componente ou se tiver alguma questao em aberto, 
nao utilize o instrumento e entre em contato imediatamente com a Olympus. 
Este instrumento nao foi desinfetado nem esterilizado antes do envio. 


Antes de utilizar este instrumento pela primeira vez, reprocesse-o de acordo 
com as instrugdes descritas no “MANUAL DE REPROCESSAMENTO” com 
o modelo do seu endoscépio listado na capa. 
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Escova de limpeza de 
canal (BW-20T) 


Escova de limpeza para 
abertura de canal (MH-507) 


Valvula de 
aspiragao (MH-443, 
2 pegas) 


Valvula para 
bidpsia (MB-358, 
10 pegas) 


Manual de operagao 


‘ <—TS 


Endoscopio 


Tampa impermeavel 
(MH-553) 


Canula de injegao (MH-946) 


Adaptador de limpeza por Bocal 
aspiragao (MH-856) (MB-142, 2 pegas) 


ao 


Valvula de Adaptador de limpeza Tampa do canal 
ar/A4gua (MH-438, para o canal de ar/agua (MH-944) 

2 pecgas) (MH-948) 

Le 


Escova macia suave 
para uso Unico 
(MAJ-1888, 5 pegas) 


Manual de 
reprocessamento 


Instrug6es (precaugdes ao 
travar o fio-guia) 
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Capitulo 2  Termos tecnicos 
e especificagoes do 
instrumento 


2.1 Termos técnicos 


Cabo universal 


1. Conector de aspiragao 


5.C t létri 
ee 2. Conector do cabo S 


Tubo de ar KS) ID) 


3. Conector do fornecimento de ar 


3. Conector do fornecimento de agua 


Nome do produto (modelo) e numero de série 


Guia de luz 
Pinos de contato 


4. Conector do endoscopio 
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8. Valvula de aspiragao (MH-443) 9. Valvula de ar/agua 
(MH-438) 
7. Trava da angulagao PARA CIMA/ PARA BAIXO 
6. Botao de controle da angulagao Seon. 
PARA CIMA/ PARA BAIXO 
18. Alavanca de controle do elevador x <— a —A > 
—<f < Ve e 
x Ae: = 
aoc 


17. Botao de controle da angulagao PARA 
A DIREITA/PARA A ESQUERDA 


= 


| eral 
LN 


16. Trava da angulagao PARA 


Cilindro de ar/agua Setande 
A DIREITA/ PARA A ESQUERDA g > controle 
Segao da empunhadura Valvula de bidpsia 
(MB-358) 
Cor da fungao do travamento 
do fio-guia (azul) 
15. Codigo de cores (laranja) 
10. Canal do instrumento / 
Abertura do canal do 
instrumento 
Protetor 
11. Marcagao limite da 
porgao de insergao 
Porgao de insergao 
12. Elevador 
de pinga 


14. Botdes 
remotos 1a4 


Marca da fungao de 


: : Extremidade 
travamento do fio-guia 


distal 


13. Segao flexivel 


Vista superior Canula de insergao 
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2.2 Fungodes do endoscopio 


1. Conector de aspiragao 
Conecta o endoscoépio a canula para aspiragao da bomba de aspiragao. 


2. Conector do cabo S 
Conecta o endoscépio a unidade eletrocirurgica Olympus por meio do cabo 
S. O cabo S conduz corrente de fuga do endoscépio para a unidade 
eletrocirurgica. Para conectar o cabo S, consulte o manual de instrugdes da 
unidade eletrocirurgica. Quando 0 endoscépio for usado com a unidade 
eletrocirurgica ESG-100, nao é necessario usar o cabo S. Conecte as 
pecas de fixacao da corrente da tampa impermeavel a este suporte, 
conforme solicitado (consulte a segao 2.4 na pagina 21). 


3. Conector do fornecimento de agua e conector do fornecimento de ar 
Conecta o endoscépio ao recipiente de agua por meio da respectiva canula 
para fornecer agua a extremidade distal do endoscopio. 


4. Conector do endoscépio 
Conecta o endoscépio ao soquete da fonte de luz e transmite a luz da fonte 
para a extremidade distal do endoscépio. 


5. Conector elétrico 
Conecta o endoscopio ao sistema de imagens de video por meio do cabo 
do videoscépio. O endoscédpio contém um chip de memoria que guarda 
informag6des acerca do endoscdpio e comunica essas informagédes ao 
sistema de imagens de video CV-180, CV-160. Para mais informagées, 
consulte o manual de instrugdes do CV-180, CV-160. 


6. Botao de controle da angulagao PARA CIMA/ PARA BAIXO 
Quando o manipulo é rodado na direcdo “ AU”, a secado flexivel se move 
para CIMA. Quando 0 manipulo é rodado na diregao “D A”, a segao flexivel 
se move para BAIXO. 


7. Trava da angulagao PARA CIMA/ PARA BAIXO 
Mover a trava na diregao “F >” libera a angulagao. Movendo a trava no 
sentido oposto trava a segao flexivel em qualquer posigao desejada. 


8. Valvula de aspiragao (MH-443) 
A valvula é pressionada para ativar a aspiragao. A valvula é utilizada para 
remover fluidos, residuos, flatos ou ar do paciente. 

9. Valvula de ar/agua (MH-438) 
O orificio da valvula é tapado para insuflar ar e a valvula é pressionada para 
baixo para introduzir Agua para a limpeza das lentes. Também pode ser 
utilizado para introduzir ar para remover liquidos ou residuos que estejam 
aderidos a lente da objetiva. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Capitulo 2 Termos técnicos e especificagdes do instrumento 


Canal do instrumento 
O canal do instrumento funciona como: 


— Canal para insergao de acessdérios EndoTherapy 

— Canal para aspiragao 

— Canal para a introdugao de liquidos (por meio de uma 
seringa através da valvula para bidpsia) 


Marcagao limite da porgao de insergao 
Esta marcagao indica até que ponto 0 endoscépio pode ser introduzido no 
paciente. 


Elevador de pinga 

O elevador move os acess6rios EndoTherapy quando a alavanca de 
controle do elevador é operada. 

Além disso, 0 elevador é usado para ajudar na fun¢ao de travamento do fio- 
guia ao inserir/retirar 0 acessério EndoTherapy do tipo guiado por fio-guia. 


Segao flexivel 

Esta segao move a extremidade distal do endoscdpio quando os botées de 
controle das angulagdes CIMA/BAIXO e DIREITA/ESQUERDA sao 
operados. 


Botdes remotos 1 a 4 

As fungées dos interruptores remotos 1 a 4 podem ser selecionadas no 
sistema de imagens de video. Para configurar estas fungdes, consulte 
oO manual de instrugdes do sistema de imagens de video. 


Codigo de cores (laranja) 

O endoscépio pode ser utilizado com acessérios EndoTherapy que tenham 
oO mesmo cddigo de cores. Para mais informagdes sobre a combina¢gao do 
endoscopio com determinados acessorios EndoTherapy, consulte 
“Esquema do sistema” em Anexo e os manuais de instrugées dos 
acessorios compativeis. 


Trava da angulagao PARA A DIREITA/ PARA A ESQUERDA 
Girar a trava na diregao “F >” libera a angulacao. Girar a trava no sentido 
oposto trava a segao flexivel em qualquer posig¢ao desejada. 


Botdo de controle da angulagado PARA A DIREITA/PARA A ESQUERDA 
Quando o manipulo é rodado na diregdo “RA”, a secdo flexivel se move 
para a DIREITA. Quando o manipulo é rodado na diregao “AL”, a segao 
flexivel se move para a ESQUERDA. 


Alavanca de controle do elevador 

Quanto esta alavanca é movida na diregao “<qU”, o elevador de pinga 

é levantado. Quando a alavanca é girada na diregao oposta, o elevador de 
pinga é abaixado. 
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2.3 Especificagoes 


18 


Ambiente 


Ambiente Temperatura 
. : 10 — 40 °C (50 — 104 °F) 
operacional ambiente 
Umidade relativa 30 — 85% 
Pressao atmosférica 700-1060 hPa 
(0,7 — 1,1 kgf/cm?) 
(10,2 — 15,4 psia) 
Ambiente de Temperatura 
; 5 — 40 °C (41 — 104 °F) 
armazenamento ambiente 
predefinido Umidade relativa 10 — 95% 
(por exemplo, no = _ 
. Pressao atmosférica 700-1060 hPa 
hospital) 
(0,7 — 1,1 kgf/cm?) 
(10,2 — 15,4 psia) 
Ambiente de Temperatura 
: -47 a 70 °C (-52,6 a 158 °F) 
transporte ambiente 


(condig6es durante 
o transporte 

e armazenamento 
a curto prazo) 


Umidade relativa 


10-95% 


Pressao atmosférica 


700 — 1060 hPa 


(0,7 — 1,1 kgf/cm?) 
(10,2 — 15,4 psia) 
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Especificagoes 
O Fungoes do endoscopio 


Modelo 


TJF-Q180V 


Sistema 6ptico Campo de visao 


100° 


Diregao de visao 


Visualizagao lateral posterior 5° 


Profundidade do 


5-60 mm 
campo 
Porgao de Diametro externo da 
; S : : @ 13,7 mm 
insergao extremidade distal 
Extremidade distal 1. Pulverizador de ar/agua 
ampliada 2. Lente da objetiva 
3. Lente da guia de luz 
4. Saida do canal do instrumento 
5. Elevador de pinca 
6. Ranhura de travamento do fio-guia 
CIMA 
ESQUERDA DIREITA 
BAIXO 
6. 
Diametro externo da 
2 : e @ 11,3mm 
canula de insergao 
Comprimento de 
trabalho da porgao 1240 mm 
de insergao 
Canal do Diametro interno do 
: @4,2mm 
instrumento canal 
Distancia minima 
10 mm 


visivel 


Diregao a partir da 
qual os acessorios 


EndoTherapy entram 


e saem da imagem 
endoscopica 


Taxa de fluxo 
de ar 


25 cm/s 


Observagao: Padrao quando é utilizado 
o CLV-180 (alta pressao de ar). 
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Segao flexivel Amplitude de 


CIMA 120°, BAIXO 90°, 


angulagao DIREITA 110°, ESQUERDA 90° 
Comprimento 
1550 mm 
total 
Modo de observagao NBI"* Disponivel 


Diretiva sobre 
dispositivos C 4 
médicos 0197 


Este dispositivo esta em conformidade com 
os requisitos da Diretiva 93/42/CEE relativa 
a dispositivos médicos. 

Classificagao: Classe Ila 


CEM Norma aplicada: 
IEC 60601-1-2: 2001 
IEC 60601-1-2: 2007 


Este instrumento esta em conformidade 
com as normas listadas na coluna da 
esquerda. 


CISPR 11 sobre emissG6es: 


Grupo 1, Classe B 


Este instrumento cumpre as normas de 
compatibilidade eletromagnética para 
equipamentos médicos elétricos, 27 edi¢ao 
(IEC 60601-1-2: 2001) e 37 edigao 

(IEC 60601-1-2: 2007). Porém, quando 
conectado a um instrumento em 
conformidade com a norma CEM de 
equipamentos médicos elétricos, 17 edi¢ao 
(IEC 60601-1-2: 1993), todo o sistema esta 
em conformidade com a 1? edi¢ao. 


Ano de 2001234 
fabricagao A 


O ultimo digito do ano de fabricagao 
é o segundo digito do numero de série. 


Grau de 
protegao 
contra 
choques 
elétricos 


Parte aplicada TIPO BF 


*1 Para mais informagées, consulte o manual de instrugdes do CV-180. 
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2.4 Acoplamento da corrente para a tampa 
impermeavel (MAJ-1119) 


PRECAUGAO 


Nao levante o endoscépio segurando o mesmo pela corrente 
da tampa impermeavel. Caso contrario, a pega de fixagao da 
corrente pode se desacoplar da montagem do conector do 
cabo S, resultando na queda do endoscopio. Isto pode 
causar les6es graves no operador ou paciente e/ou danos no 
equipamento. 


Conecte a pec¢a de fixagao apenas ao conector do cabo S. 
Conectar a peca de fixagao a canula de aspiragao pode 
prejudicar a conexao da canula de aspiragao ao conector de 
aspiragao. Também pode fazer com que a canula de 
aspiragao se desconecte do endoscdpio e sejam espalhados 
residuos do paciente. 


Ao encaixar a tampa impermeavel no conector elétrico, nao 
aperte a corrente para a tampa impermeavel entre 

o conector elétrico do endoscépio e a tampa impermeavel. 
Caso contrario, o equipamento podera ficar danificado. 


A corrente da tampa impermeavel e a propria tampa 
impermeavel nao podem ser limpas de forma ultrassénica, 
caso contrario, podem ser danificadas. A tampa 
impermeavel com a corrente so pode ser limpa de forma 
ultrass6nica se estiver conectada a um endoscdpio que 
esteja sendo limpo em um reprocessador de endoscépios 
com uma fase de limpeza ultrassénica (tal como OER, 
OER-A, OER-AW). 


A corrente da tampa impermeavel e a propria tampa 
impermeavel nao podem ser esterilizadas com gas de d6xido 
de etileno, caso contrario, podem ser danificadas. Se 

a tampa impermeavel estiver conectada ao endoscépio 
através da corrente, certifique-se de que remove a corrente 
e a tampa impermeavel do endoscoépio antes da 
esterilizagao com gas de oxido de etileno. 


A corrente da tampa impermeavel e a propria tampa 
impermeavel nao podem ser esterilizadas a vapor 
(autoclavagem); isso pode danifica-las gravemente. 
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Entalhe 


Pega de 
fixagao 


Pega da corrente 


ESOS SEES EG LPS 
SSS 


Placa de conexao See 
Orificio 


Figura 2.1 


OBSERVAGAO 


Para garantir que nao se esquece de encaixar a tampa 
impermeavel, € recomendado que conecte a corrente da 
tampa impermeavel a montagem do conector do cabo S do 
endoscépio. 


7. Certifique-se de que a corrente da tampa impermeavel nao apresenta 
fendas, imperfeigdes, desgaste ou outros danos (consulte Figura 2.1). 


2. Alinhe o entalhe da placa de conexao com o pino do conector de ventilagao 
da tampa impermeavel (MH-553, consulte Figura 2.2). 


3. Coloque a placa de conexao acima do conector de ventilagao (consulte 
Figura 2.2). 


4. Certifique-se de que a placa de conexao esta encaixada de forma segura 
a parte inferior do conector de ventilagao e pode ser girada facilmente 
(consulte Figura 2.2). 


Placa de conexao Entalhe 


Conector de 
ventilagao 


Tampa impermeavel 


Figura 2.2 
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5. Posicione o orificio da peca de ajuste sobre o montagem do conector do 
cabo S (consulte Figura 2.3). 


Pega de fixagao 


Orificio 


Montagem do 
conector do cabo 
S ou conector da 
corrente 


Figura 2.3 


6. Certifique-se de que a peca de ajuste esta encaixada de forma segura 
a parte inferior da montagem do conector do cabo S e pode ser rodada 
facilmente. 


OBSERVACAO 


As instrugdes das paginas seguintes deste manual sao 
fornecidas assumindo que a corrente da tampa impermeavel 
esta desacoplada do endoscépio. 
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Capitulo 3 Preparacao e Inspecao 


Antes de cada utilizagao, o instrumento devera ser preparado e inspecionado da 
forma a seguir descrita. Inspecione quaisquer outros equipamentos a serem 
utilizados com este instrumento conforme descrito nos respectivos manuais de 
instrugdes. Se observar quaisquer irregularidades apos a verificagao, siga as 
instrug6es dadas no capitulo 5, “Resolugao de problemas’. Se este instrumento 
nao estiver funcionando em condigées, nao utilize-o. Devolva-o a Olympus para 
reparo, tal como descrito na segao 5.3, “Envio do endoscopio para reparo” na 
pagina 74. 


ADVERTENCIA 


« Usar um endoscépio que nao esta funcionando 
adequadamente pode colocar em risco a segurang¢a do 
paciente ou do operador e danificar gravemente 
oO equipamento. 


¢ Este instrumento nao foi limpo, desinfetado nem esterilizado 
antes do envio. Antes de utilizar este instrumento pela 
primeira vez, deve reprocessa-lo tal como é descrito no 
“MANUAL DE REPROCESSAMENTO?’” com o seu modelo 
do endoscoépio na capa. 
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3.1 Preparagao dos equipamentos 


Prepare os equipamentos apresentados na Figura 3.1 (para obter informagées 
sobre compatibilidade, consulte o “Esquema do sistema” no Anexo) e os 
equipamentos de protegao individual, como éculos de protegao, mascara de 
protegao facial, roupa impermeavel e luvas resistentes a produtos quimicos que 
lhe sirvam bem e que sejam suficientemente compridas para assegurar que a sua 
pele nao fica exposta. Consulte o manual de instrugdes de cada equipamento. 


Monitor 


ey 


ie Sistema de imagens de video 
CEE cas Tl — __ I 
co SB 
LES 


aSS_|FT SS Be 
SPI Fonte de luz 


jog (Ge (Ges —— 
Pi 


Recipiente de agua Bomba de aspiragao 


a 


Bocal 


Acessorios EndoTherapy 


¢ Panos que nao soltem fiapos ¢ Equipamentos de protegao individual 


Figura 3.1 
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3.2 Inspegao do endoscopio 


Limpe e desinfete ou esterilize o endoscopio, tal como é descrito no “MANUAL 
DE REPROCESSAMENTO?” com 0 seu modelo do endoscépio na capa. 
Em seguida, remova a tampa impermeavel do conector do endoscopio. 


Inspegao do endoscopio 


1. 


2. 


Verifique se a segao de controle e o conector do endoscépio apresentam 
arranhées, deformagées, peg¢as frouxas ou outras irregularidades. 


Verifique se o protetor e a porgao de insercgao perto do protetor estao 
dobrados, torcidos ou apresentam outras irregularidades. 


. Verifique se a superficie exterior de toda a porgao de insergao, incluindo 


a segao flexivel e a extremidade distal, apresenta entalhes, protuberancias, 
dilatagdes, arranhées, buracos, cavidades, transformagées, dobras, corpos 
estranhos agarrados, falta de pegas, objetos com protrusdes ou quaisquer 
outras irregularidades. 


. Inspecione o elevador de pinga e a area que esta visualmente acessivel na 


cavidade do elevador enquanto levanta e abaixa o elevador de pinga para 
confirmar que nao ha materiais estranhos tais como residuos e fluidos, 
dentre outros. Se algum material estranho for observado, pare de utilizar 
o endoscoépio e tome as medidas necessarias de acordo com a se¢ao 6.2, 
“Inspecao antes de cada procedimento com paciente” na pagina 76. 


ADVERTENCIA 


A utilizagao de um endoscépio com residuos de materiais 
estranhos em um procedimento com o paciente pode 
constituir um risco de infecgées. 


U: Segurando na segao de controle com uma mAo, passe a outra mao ao 


longo de todo 0 comprimento da segao de insergao (consulte Figura 3.2). 
Certifique-se de que nao sobressaem da porcao de insergao objetos nem 
fios metalicos. Confirme igualmente se a canula de insergao nao esta muito 
rigida. 
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Figura 3.2 


6. Com ambas as maos, dobre a canula de insergao do endoscépio em um 
semicirculo. Em seguida, movendo suas maos da maneira indicada pelas 
setas na Figura 3.3, certifique-se de que a canula de insergao é flexivel 
e de que ela pode ser facilmente dobrada em um semicirculo. 


Figura 3.3 


7. Segure, sem apertar, no meio da secAo flexivel a uma distancia de cerca de 
20 cm da extremidade distal. Empurre e puxe com cuidado para confirmar 
se a junc¢ao entre a secao flexivel e a canula de insercgao nao esta frouxa. 


8. Verifique se a lente da objetiva e a lente do guia de luz na extremidade 
distal da segao de insergao do endoscépio apresentam riscos, fendas, 
manchas ou outras irregularidades. 


9. Verifique se o pulverizador de ar/agua da porgao de insergao na 
extremidade distal do endoscépio apresenta dilatagdes anormais, 
protuberancias, entalhes ou outras irregularidades. 


10. Inspecione a ranhura do travamento fio-guia do elevador de pinga para 
verificar se ela apresenta manchas. 
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Inspegao dos mecanismos flexiveis 


Inspecione 0 seguinte enquanto a seg¢ao flexivel estiver reta. 


ADVERTENCIA 


Se o movimento das travas de angulagdes PARA 
CIMA/PARA BAIXO e DIREITA/ESQUERDA e dos 
respectivos botées de controle de angulacoées estiver frouxo 
e/ou nao for suave, ou se a secao flexivel nao se dobrar 
como devia, 0 mecanismo flexivel pode ter uma 
irregularidade. Nesse caso, nao use 0 endoscépio, pois 
podera nao ser possivel endireitar a secao flexivel durante 
um exame. 


Verificagao do bom funcionamento 


. Certifique-se de que ambas as travas das angulagdes PARA CIMA/PARA 


BAIXO e PARA A DIREITA/PARA A ESQUERDA se deslocam até o fim na 
direcdo “FP”. 


. Gire os botées de controle das angulagdes CIMA/BAIXO 


e DIREITA/ESQUERDA cuidadosamente em todas as diregdes até 
chegarem ao fim e volte a coloca-los nas respectivas posi¢gdes neutras. 
Confirme se a secao flexivel se dobra com suavidade e corretamente, 
certifique-se de que é possivel atingir a angulagao maxima e de que 

a secao flexivel volta a posi¢ao neutra. 


. Quando os manipulos de controle de angulagdes CIMA/BAIXO 


e DIREITA/ESQUERDA 

tiverem regressado as suas posigdes neutras, como mostrado na Figura 3.4, 
verifique se a secao flexivel volta facilmente para uma condicao 
aproximadamente direita. 


Figura 3.4 
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Inspegao do mecanismo da angulagao PARA CIMA/PARA 
BAIXO 


. Gire a trava de angulagées para CIMA/BAIXO até o fim na diregao oposta 


a marca “F >”. De seguida, gire o botao de controle da angulagao no 
sentido de “AU” ou “D A” até parar. 


. Verifique se o Angulo da seg¢ao flexivel esta estabilizado quando liberar 


0 botao de controle da angulagaéo PARA CIMA/PARA BAIXO. 


. Verifique se a secao flexivel se endireita ao mover a trava de angulagées 


CIMA/BAIXO até o fim na diregao “F >” e largar o manjpulo de controle das 
angulagdes CIMA/BAIXO. 


Verificagao do mecanismo da angulagao para 
a DIREITA/ESQUERDA 


. Gire a trava de angulagdes DIREITA/ESQUERDA até o fim na diregao 


oposta a marca “F >”. De seguida, gire o botao de controle da angulagao 
no sentido de “R A” ou “AL” até parar. 


. Verifique se o angulo da sec¢ao flexivel esta estabilizado quando o botao de 


controle da angulagao DIREITA/ESQUERDA 6 liberado. 


. Verifique se a secao flexivel fica direita quando a trava da angulacgao para 


a DIREITA/ESQUERDA 6 girada no sentido de “FP” e se 0 botao de 
controle da angulagao para a DIREITA/ESQUERDA 6 liberado. 


Inspegao do mecanismo do elevador de pinga 


OLYMPUS 


OBSERVACAO 


Em casos raros, a alavanca de controle do elevador de pinga 
pode se mover mais na diregao “<qU” apds o elevador de 
pinga estar completamente elevado para um travamento 
mais efetivo do fio-guia. Nesse caso, pode ser encontrada 
uma resisté6ncia maior ao operar a alavanca de controle do 
elevador. Isto nao é sinal de mau funcionamento. 


Inspecione 0 seguinte enquanto a se¢ao flexivel estiver reta. 


OQ Verificagao do bom funcionamento 


7. Mova lentamente a alavanca de controle do elevador até o fim na diregao 


oposta a diregao “<qU”. 
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2. Ao observar o elevador de pinga na extremidade distal da segao de 


insergao, mova lentamente a alavanca de controle do elevador na diregao 
“qU” até que o operador a sinta pesada. Confirme se a alavanca pode ser 
operada suavemente e se o elevador de pinga é elevado suavemente. 
Além disso, confirme que o elevador de pinga permanece imével quando 
puxado de tras enquanto segura a alavanca de controle do elevador de 
forma que ela permanega imével (consulte Figura 3.5). 


. Mova lentamente a alavanca de controle do elevador até o fim na diregao oposta 


a diregao “<qU”. Confirme que a alavanca pode ser operada suavemente e que 
o elevador de pinga abaixa suavemente (consulte Figura 3.5). 


Alavanca de controle do elevador 


Elevador de pinga 


Figura 3.5 
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Limpe e desinfete ou esterilize a valvula de ar/agua, valvula de aspiragao 

e valvula de bidpsia conforme descrito no “MANUAL DE 
REPROCESSAMENTO?” que acompanha o endoscopio cuja capa apresenta 
o modelo do seu endoscépio listado. 


Inspegao da valvula de ar/agua e das valvulas de aspiragao 


ADVERTENCIA 


Certifique-se de que o orificio superior na valvula de ar/agua 
nao esteja entupido (consulte Figura 3.6). Se o orificio estiver 
entupido, o ar é alimentado continuamente, o que pode 
provocar dores, hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. 


7. Certifique-se de que os orificios das valvulas nao estejam bloqueados 


(consulte as figuras 3.6 e 3.7). 


2. Certifique-se de que as valvulas nao estejam deformadas ou fissuradas 


(consulte as figuras 3.6 e 3.7). 
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oo. Verifique se as vedacgodes da valvula de ar/agua apresentam riscos ou 


cortes excessivos (consulte Figura 3.6). 


Orificio 


Orificio 


Valvula de ar/agua (MH-438) 


Diafragma 


Figura 3.6 


Orificio 


Valvula de aspiragao (MH-443) 


Figura 3.7 


OBSERVACAO 


Caso detecte irregularidades 


Diafragma 


As valvulas de ar/agua e de aspiragao sao consumiveis. 


durante a verificagao destas 


valvulas, substitua-as por valvulas novas. 
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Inspegao da valvula de bidpsia 


ADVERTENCIA 


A valvula de bidpsia é um artigo consumivel, pelo que deve 
ser verificada da forma descrita em seguida antes de cada 
utilizagao. Substitua-a caso verifique a existéncia de alguma 
irregularidade durante esta verificagao. Uma valvula 
irregular, deformada ou danificada pode reduzir a eficacia do 
sistema de aspiragao do endoscdépio e pode ocorrer 
vazamento ou pulverizagao de residuos ou fluidos do 
paciente, constituindo um risco de infecgées. 


7 Certifique-se de que a ranhura e 0 orificio da valvula de bidpsia nao 
apresentam fendas, fissuras, deformagdes, descoloragao ou outros danos 
(consulte Figura 3.8). 


Normal Anormal 


Ranhura Descoloragao 


Orificio 


Corpo principal Fendas, fissuras 


Cy Cy 


Figura 3.8 


2 Acople a tampa no corpo principal (consulte Figura 3.9). 


Figura 3.9 
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Inspegao do bocal 


PRECAUGAO 


Nao utilize um bocal danificado, deformado ou que revele 
a existéncia de outras irregularidades. Se o fizer, podera 
causar lesdes no paciente e/ou danos aos equipamentos. 


OBSERVAGAO 


Colocar o bocal na boca do paciente antes de iniciar 
o exame evita que o paciente morda e/ou danifique a secao 
de insergao do endoscépio. 


7. Certifique-se de que 0 bocal nao tenha fendas nem deformac6ées e nao 
apresente descoloragao (consulte Figura 3.10). 


2. Comos dedos, inspecione todas as superficies do bocal para verificar se 
existem arranhdes, fendas ou outras irregularidades (consulte Figura 3.10). 


Abertura 


Rebordo externo 


Corpo principal 


Figura 3.10 
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3.4 Acoplamento dos acessorios ao endoscopio 


PRECAUGAO 


A valvula de ar/agua e a valvula de aspiragao nao requerem 
lubrificagao. Os lubrificantes podem causar a dilatagao das 
vedacoes das valvulas, prejudicando o seu funcionamento. 


Acoplamento da valvula para aspiragao 


7. Alinhe as duas saliéncias metalicas na parte de baixo da valvula para 
aspiragao com os dois orificios no cilindro de aspiragao. 


Z; Coloque a valvula de aspiragao no cilindro de aspiragao do endoscépio 
(consulte as figuras3.11 e 3.12). Certifique-se de que a valvula fique bem 
justa sem que o protetor fique abaulado. Certifique-se também de que 
a valvula nao possa ser girada. 


Diafragma Cilindro de aspiragao 


Vista lateral 
Cilindro de aspiragao 


Duas saliéncias 


metalicas 
‘Ea 
Q) 
Dois orificios 
Vista de baixo Vista superior 
Figura 3.11 
OBSERVACAO 


Se a valvula para aspiragao estiver seca, ouve-se um som 
sibilante; isso nao é um sinal de mau funcionamento. 
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Acoplamento da valvula de ar/agua 


1. Acople a valvula de ar/agua no cilindro de ar/agua do endoscopio (consulte 
Figura 3.12). 


2. Certifique-se de que a valvula fique bem justa sem que o protetor fique 
abaulado. 


Valvula de ar/agua 


Valvula de aspiragao 


, 


a Diafragma 
Cilindro de ar/agua | Cilindro de aspiragao 


Figura 3.12 


OBSERVACAO 


Inicialmente, a valvula de ar/agua pode ficar presa, mas 
depois de ter sido pressionada varias vezes, ela devera 
funcionar tranquilamente. 


Acoplamento da valvula para bidpsia 


ADVERTENCIA 


Se a valvula para bidpsia nao estiver corretamente 
conectada a abertura do canal do instrumento, a eficacia do 
sistema de aspiragao do endoscopio pode ficar reduzida 

e pode ocorrer vazamento ou pulverizagao de residuos do 
paciente, constituindo um risco de infeccées. 


Acople a valvula de bidpsia na abertura do canal do instrumento do endoscépio 
(consulte Figura 3.13). Certifique-se de que a valvula para bidpsia esta bem 
colocada. 


OLYMPUS MANUAL DE OPERACAO DO EVIS EXERA II TJF-Q180V 35 


Capitulo 3 Preparagao e Inspegao 


Valvula de bidpsia 


Abertura do canal 
do instrumento 


Figura 3.13 


3.5 Inspegao e conexao dos equipamentos 
auxiliares 


Inspegao dos equipamentos auxiliares 


PRECAUGAO 


« Acople o reservatério de agua no receptaculo especificado 
ao trolley (carrinho) ou na fonte de luz. Se acoplar 
o reservatorio de agua em outro local, pode pingar agua da 
canula do reservatorio de agua, 0 que pode resultar em 
falhas no equipamento. 


¢ Tenha cuidado para nao derramar agua do adaptador do 
conector do recipiente de Agua quando desacoplar 
o adaptador do conector do endoscépio. A agua derramada 
pode salpicar o equipamento e provocar falhas no 
equipamento. 


Prepare e verifique a fonte de luz, o sistema de imagens de video, o monitor, 
0 recipiente de agua, a bomba de aspiragao e os acessorios EndoTherapy, 
conforme descrito nos respectivos manuais de instrugdes. 


OBSERVACAO 


O modo de observacao NBI esta disponivel quando 
o sistema de imagens de video CV-180 e a fonte de luz 
CLV-180 sao utilizados com o endoscédpio. 
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Conexao do endoscopio e dos equipamentos auxiliares 


ADVERTENCIA 


Conecte com firmeza a canula para aspiragao da bomba de 
aspiragao ao conector para aspiragao do conector do 
endoscopio. Se a canula para aspiragao nao estiver 
acoplada adequadamente, podem sair residuos da canula 
e constituir um risco de infecgées, danos ao equipamento 
e/ou reduzir a capacidade de aspiracao. 


. Se quaisquer equipamentos auxiliares estiverem LIGADOS, DESLIGUE-OS. 


. Introduza o conector do endoscépio completamente no soquete de saida 


da fonte de luz. 


. Coloque o canal de fornecimento de agua do recipiente de agua no 


conector de fornecimento de agua do conector do endoscépio com um 
angulo de 90° e pressione até parar (consulte Figura 3.14 [1]). 


. Gire o adaptador de conexao do recipiente de agua 90° para a direita para 


alinhar o canal de fornecimento de ar com o conector de fornecimento de ar 
do conector do endoscépio (consulte Figura 3.14 [2]). 


. Pressione o adaptador de conexao do recipiente de 4gua novamente até 


parar (consulte Figura 3.14 [3]). 


. Certifique-se de que o adaptador de conexao do recipiente de agua 


fica devidamente encaixado e de que nao é possivel roda-lo (consulte 
Figura 3.14 [4]). 


(1) 


Conector do endoscopio 


(2) 


o 
IL 


Adaptador de conexao do recipiente de agua 


Conector do fornecimento de ar 


Conector do fornecimento de agua 


Ponta 


Canal de fornecimento de ar ae 
metalica 


Canal de fornecimento de agua 


OLYMPUS 


Figura 3.14 
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7. Alinhe a marca no cabo do videoscépio EXERA, EXERA II ou 100 com a marca 
1 no conector do endoscépio e puxe-o até parar (consulte Figura 3.15). 


Cabo do 


videoscopio Marca 2 (amarela) 


\ Cabo do videoscoépio 


Marca 1 (amarela) 


Marca (amarela) 


Figura 3.15 
8. Rode o conector do cabo do videoscopio na diregao da marca 2 até parar 
(consulte Figura 3.15). 


9. Certifique-se de que a marca no cabo do videoscoépio esta alinhada com 
a marca 2 no conector do endoscépio. 


10. Conecte a canula de aspiragao da bomba de aspira¢gao no conector de 
aspiragao do conector do endoscodpio (consulte Figura 3.16). 


Bomba de aspiragao 


a @ \ 
a / 


Conector de ES ’ 
aspiragao t 


Canula de aspiragao 


Figura 3.16 
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3.6 Inspegao do sistema endoscopico 


Inspegao da imagem endoscopica 


ADVERTENCIA 


Nao olhe diretamente para a extremidade distal do 
endoscépio enquanto a luz de exame estiver LIGADA. 
Caso contrario, podem ocorrer les6es oculares. 


1. LIGUE 0 sistema de imagens de video, a fonte de luz e o monitor 
e verifique a imagem endoscépica WLI e NBI de acordo com os respectivos 
manuais de instrugédes. 


2. Certifique-se de que a luz saia da extremidade distal do endoscopio. 


3. Enquanto observa a palma da sua mao, confirme se a imagem 
endoscépica WLI e NBI nao tem ruido, nao esta desfocada, nem 
embagada, nem apresenta outras irregularidades. 


4. Dobre o endoscopio e confirme se as imagens endoscdpicas WLI e NBI 
nao desaparecem nem apresentam outras irregularidades. 


OBSERVACAO 


Caso 0 objeto nao possa ser visto com clareza, limpe a lente 
da objetiva com um pano limpo, que nao solte fiapos 
e umedecido com alcool etilico ou isopropilico a 70%. 


Verificagao dos interruptores remotos 


ADVERTENCIA 


E preciso verificar se todos os interruptores remotos 
funcionam normalmente mesmo se nao fizer tengao de 
os usar. A imagem endoscopica pode congelar ou podem 
ocorrer outras irregularidades durante 0 exame e causar 
lesées, hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. 


Pressione todos os interruptores remotos e certifique-se de que as fungdes 
especificadas funcionam normalmente. 
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Verificagao da fungao de alimentagao de ar 


7. Configure o regulador de fluxo de ar da fonte de luz em “High” (Alta), de 
acordo com as indicagdes no manual de instrugdes da fonte de luz. 


2. Mergulhe a extremidade distal da secao de inserg¢ao em agua estéril a uma 
profundidade de 10 cm e certifique-se de que nao sai nenhuma bolha de ar 
quando a valvula de ar/agua nao esta funcionando. 


3. Tape o orificio da valvula de ar/agua com um dedo certificando-se de que 
saem continuamente bolhas de ar do pulverizador de ar/agua. 


4. Retire o dedo do orificio da valvula de ar/agua certificando-se de que nao 
saem bolhas de ar do pulverizador de ar/agua. 


ADVERTENCIA 


OBSERVACAO 


Caso saiam bolhas de ar do pulverizador de ar/Agua apesar 
de a valvula de ar/agua nao estar funcionando 

e a extremidade distal da segao de insergao se encontrar 
10 cm ou mais abaixo da superficie da agua estéril, pode 
existir uma irregularidade na fungao de alimentagao de ar. 
Se usar o endoscépio com a alimentagao continua de ar, 
pode ocorrer uma insuflagao excessiva e lesdes no paciente. 
Se sairem bolhas de ar do pulverizador de ar/agua, remova 
e encaixe novamente a valvula de ar/agua corretamente ou 
substitua-a por uma nova. Se mesmo assim as bolhas de ar 
continuarem a sair, nao use o endoscdpio porque pode 
haver um mau funcionamento. Contact Olympus. 

(A transmissao de dados de paciente falhou. 

Contate a Olympus.) 


Quando a extremidade distal da porgao de insercao estiver 
mergulhada a menos de 10 cm da superficie da agua esteéril, 
podera sair uma pequena quantidade de bolhas de ar do 
pulverizador de ar/agua mesmo se a valvula de ar/agua nao 
estiver funcionando. Isto nao é sinal de mau funcionamento. 
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Inspegao da fungao de limpeza da lente da objetiva 


ADVERTENCIA 


OBSERVACAO 


Utilize apenas agua estéril. A agua nao estéril podera causar 
uma contaminagao cruzada no paciente e/ou infecgées. 


Quando a valvula de ar/agua é pressionada pela primeira vez, 
pode demorar alguns segundos antes de a agua ser emitida. 


Se, apds a alimentagao de agua, a valvula de ar/agua voltar 
a sua posicao inicial lentamente, remova a valvula 
e€ umedega os vedantes com agua esteéril. 


Durante a inspegao, coloque a extremidade distal do 
endoscdépio em um béquer ou outro reservatorio, de modo 
que o piso nao fique molhado. 


7. Mantenha 0 orificio da valvula de ar/agua coberto com seu dedo 
e pressione a valvula. Observe a imagem endoscépica e confirme se 
a agua flui sobre toda a lente objetiva. 


2. Solte a valvula de ar/agua. Observando a imagem endoscopica, certifique- 
se de que nao sai mais agua e de que a valvula volta facilmente a sua 


posigao inicial. 


3; Enquanto observa a imagem endoscopica, forneca ar depois de introduzir 
agua, cobrindo 0 orificio da valvula de ar/agua com seu dedo. Certifique-se 
de que o ar que sai remove a agua residual da lente da objetiva e limpa 
a imagem endoscopica. 


Inspegao da fungao de aspiragao 


ADVERTENCIA 


Se a valvula para aspiragao nao funcionar suavemente, 
desacople-a e volte a acopla-la ou substitua-a por uma nova. 
Se o endoscépio for utilizado com a valvula para aspiragao 
funcionando de forma deficiente, pode nao ser possivel parar 
O processo de aspira¢ao, 0 que pode causar lesdes no 
paciente. Se a valvula para aspiragao acoplada novamente ou 
substituida continuar funcionando mal, o endoscépio pode ter 
uma falha; pare de usa-lo e entre em contato com a Olympus. 


Se a valvula de bidpsia tiver um vazamento, substitua-a por 
uma nova. Uma valvula de bidpsia com vazamentos pode 
reduzir a eficacia do sistema de aspiragao do endoscoépio. Além 
disso, pode ocorrer 0 vazamento ou a pulverizagao de residuos 
ou fluidos do paciente, constituindo um risco de infecgées. 
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7. Acople o reservatorio de agua estéril e o endoscdpio a mesma altura. Para 
fins de inspegao, ajuste a pressao de aspiragao para o mesmo nivel que 
tera durante o procedimento. 


2. Mergulhe a extremidade distal da segao de inserg¢ao em agua estéril com 
a porta do canal do instrumento do endoscépio a mesma altura do nivel da 
agua do recipiente de agua. Pressione a valvula de aspiragao e certifique- 
se de que a agua é€ continuamente aspirada para dentro do recipiente de 
aspiragao da bomba de aspiragao. 


3. Solte a valvula para aspiragao. Confirme que a aspiragao parou e a valvula 
voltou a sua posi¢ao original. 


4. Pressione a valvula de aspiragao para baixo e aspire agua durante um 
segundo. Em seguida, solte a valvula de aspiragao durante um segundo. 
Repita estas etapas varias vezes e certifique-se de que nao sai agua da 
valvula de bidpsia. 


5. Retire da agua a ponta distal do endoscépio. Pressione a valvula para 
aspiragao e aspire ar durante alguns segundos para eliminar a agua 
residual do canal do instrumento e do canal para aspiragao. 


Inspegao do canal do instrumento e do elevador de pinga 


ADVERTENCIA 


« Nao olhe diretamente para a extremidade distal quando 
inserir os acessdrios EndoTherapy. Se estender o acessorio 
EndoTherapy para fora da extremidade distal, podem ocorrer 
lesdes oculares. 


¢ Verifique o movimento do acessdrio EndoTherapy operando 
a alavanca de controle do elevador varias vezes para 
levantar o elevador de pinga. Caso contrario, o acessdério 
EndoTherapy pode se mover em diregdes inesperadas, 
e podem ocorrer lesdes, hemorragias e/ou perfuragées no 
paciente. 


7. Certifique-se de que o elevador de pinga esteja abaixado e, em seguida, 
introduza o acessorio EndoTherapy através da valvula de bidpsia. 
Certifique-se de que 0 acessorio EndoTherapy sai facilmente pela ponta 
distal. Certifique-se também de que nao saiam objetos estranhos da 
extremidade distal. 


2. Faga o acessorio de EndoTherapy sair aproximadamente 3 cm da 
extremidade distal. Mova a alavanca de controle do elevador na diregao 
“<qU” e certifique-se de que o elevador de pinga seja levantado 
suavemente. 


42 OLYMPUS MANUAL DE OPERACAO DO EVIS EXERA II TJF-Q180V 


Capitulo 3 Preparagao e Inspegao 


3. Verifique 0 movimento do acessério EndoTherapy operando a alavanca de 
controle do elevador varias vezes para levantar o elevador de pinga. 


4. Movaa alavanca de controle do elevador na diregao oposta a diregao “<qU” 
e confirme se o elevador de pinga abaixa. 


5: Certifique-se de que o acessoério EndoTherapy pode ser facilmente retirado 
da valvula para bidpsia. 
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Capitulo 4 Funcionamento 


Este manual de instrugdes nao explica nem discute procedimentos 
endoscépicos clinicos. Apenas descreve o funcionamento basico e as medidas 
de segurang¢a a tomar ao usar este instrumento. Por isso, este instrumento 
somente pode ser usado por um médico ou por profissional de satide 
supervisionado por um médico e apés ter sido devidamente treinado em 
técnicas endoscépicas Clinicas. 


ADVERTENCIA 


¢ Para se proteger contra produtos quimicos perigosos 
e substancias potencialmente infecciosas durante 
O procedimento, use equipamentos de protec¢ao pessoal 
apropriado, tal como dculos de protegao, mascara de 
protegao, roupa impermeavel e luvas resistentes a produtos 
quimicos que lhe sirvam bem e que sejam suficientemente 
compridas para assegurar que a sua pele nao fica exposta. 


¢« A temperatura na extremidade distal do endoscdpio pode 
exceder os 41 °C (106°F) e alcangar até 50 °C (122°F) 
devido a intensa iluminagao endoscdépica. As temperaturas 
de superficie acima dos 41 °C (106°F) podem causar 
queimaduras na mucosa. Mantenha sempre uma distancia 
adequada e suficiente para permitir a observagao, utilizando 
oO minimo de iluminagao durante o minimo tempo possivel. 
Evite uma observagao proxima e estatica e nao deixe 
a extremidade distal do endoscdpio junto a mucosa durante 
longos periodos de tempo se isso nao for necessario. 


« Sempre que possivel, nao deixe o endoscépio aceso antes 
e/ou depois de um exame. A iluminagao continua provoca 
oO aquecimento da extremidade distal do endoscdépio, 
podendo causar queimaduras no operador e/ou paciente. 


« LIGUE 0 sistema de imagens de video para controle da 
fungao automatica de regulagao da luminosidade da fonte de 
luz. Com o sistema de imagens de video DESLIGUE nao 
é possivel controlar a fungao automatica de regulagao do 
brilho da fonte de luz e a intensidade da luz é regulada para 
o nivel maximo. Neste caso, a extremidade distal do 
endoscopio pode ficar demasiado quente, o que pode causar 
queimaduras no operador e/ou paciente (ao usar a fonte de 
luz CLV-160, CLV-U40). 
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ADVERTENCIA 


¢ Nunca insira nem retire o endoscépio em nenhuma das 
seguintes condigdes. Caso contrario, podem ocorrer lesdes, 
hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. 


— Enquanto o acessorio EndoTherapy estiver saindo da 
extremidade distal do endoscopio. 


— Enquanto a secao flexivel estiver travada na posi¢ao. 
— Introdugao ou remogao com forga excessiva. 


— Enquanto a imagem estiver ampliada (ao usar a fungao 
de ampliagao de imagem do sistema de imagens de 
video CV-180). 


— Introdugao ou remogao enquanto o elevador de pinga 
estiver levantado. 


« Seuma das seguintes condi¢des ocorrer durante um exame, 
interrompa-o imediatamente e retire o endoscdpio do 
paciente, tal como descrito na segao 5.2, “Remocgao de um 
endoscodpio com uma irregularidade” na pagina 72. 


— Se for observada alguma irregularidade relacionada com 
a funcionalidade do endoscépio. 


— Seaimagem endoscépica no monitor desaparecer 
repentinamente ou se parar inesperadamente. 


— Quando o botao de controle das angula¢gées estiver 
bloqueado. 


— Seo mecanismo de controle das angulagées nao estiver 
funcionando corretamente. 


— Seo zoom falhar (ao usar a fungao de ampliagao da 
imagem do sistema de imagens de video CV-180). 


A utilizagao continua do endoscépio nestas condi¢gdes 
podera causar lesées, hemorragias e/ou perfuragdes no 
paciente. 


¢ Se ocorrer uma imagem ou fungao endoscépica anormais, 
mas que se corrijam rapidamente, isso significa que 
o endoscépio tem uma falha de funcionamento. Neste caso, 
pare imediatamente de usar 0 endoscépio, porque a falha de 
funcionamento pode ocorrer novamente e o endoscdpio 
pode nao retornar ao seu estado normal. Interrompa 
imediatamente o exame e retire lentamente o endoscdpio 
enquanto observa a imagem endoscopica. Caso contrario, 
podem ocorrer lesdes, hemorragias e/ou perfuragées no 
paciente. 
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ADVERTENCIA 


OBSERVAGAO 


A imagem endoscopica pode aparecer distorcida ao alternar 
entre o modo de observagao WLI e 0 modo de observacgao 
NBI. Portanto, ao alternar entre o modo de observagao WLI 
e o modo de observacao NBI, nao realize operagdes ou 
tratamentos endoscdépicos. Caso contrario, podem ocorrer 
les6es na cavidade corporal. 


Configure o brilho da fonte de luz para o nivel minimo 
necessario para executar o exame com seguranga. Se 

o endoscopio for utilizado durante um longo periodo de 
tempo ou com a intensidade maxima de luz, podera aparecer 
vapor na imagem endoscopica. Isto € provocado pela 
evaporacao de material organico (Sangue, umidade das 
fezes, etc.), que deriva do calor gerado pela guia de luz junto 
da respectiva lente. Se este vapor continuar interferindo com 
o exame, retire o endoscopio, limpe a extremidade distal 
com um pano que nao solte fiapos umedecido em alcool 
etilico ou isopropilico a 70%, introduza o endoscédpio 
novamente e continue 0 exame. 


O brilho e o tom da cor do modo de observagao NBI 
divergem do modo de observagao WLI. S6 deve usar 

o modo de observagao NBI quando compreender bem todas 
as suas funcoes. 
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4.1 Insercgao 


Preensdao e manipulagao do endoscopio 


Segure a secao de controle do endoscépio com a mao esquerda. As valvulas de 
ar/agua e de aspiragao podem ser operadas com o dedo indicador esquerdo. 

O botao de controle das angulag6es PARA CIMA/PARA BAIXO e a alavanca de 
controle do elevador podem ser manuseados com o polegar esquerdo. Deste 
modo, tem a mao direita livre para poder manipular a segao de insergao e o 
manipulo de controle das angulagdes DIREITA/ESQUERDA (consulte Figura 4.1). 


Figura 4.1 
Insergao do endoscopio 


ADVERTENCIA 


Mantenha a alavanca de controle do elevador movida até 
o fim na diregao oposta a diregao “<qU” enquanto 

o endoscépio é inserido no paciente ou removido dele. Se 
a alavanca de controle do elevador for movida na diregao 
“<qU” até que o operador a sinta pesada e o elevador de 
pinga seja elevado enquanto o endoscépio é inserido no 
paciente ou removido dele, isso pode causar lesdes no 
paciente. 


PRECAUGAO 


¢ Para evitar que o paciente morda a secao de insergao 
durante o exame, recomendamos fortemente a colocagao de 
um bocal antes da insergao do endoscépio. 


« A fim de evitar que o paciente solte acidentalmente uma 
protese dentaria, certifique-se de que o paciente a retira 
antes do exame. 
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PRECAUGAO 


¢ Para evitar que o paciente quebre um ou mais dentes, 
certifique-se de que nao faltem dentes ou de que os dentes 
nao possuam coroas permanentes, etc., antes de um 
exame. 


« Nao aplique no endoscopio azeite nem produtos que 
contenham lubrificantes a base de petrdleo (por ex., 
Vaselina®). Estes produtos podem causar estiramento 
e deterioragao do revestimento da secao flexivel. 


« Nao dobre a porgao de insergao a uma distancia igual ou 
inferior a 10 cm da jungao do protetor. A segao de insergao 
podera ser danificada (consulte Figura 4.2). 


>10cm 


Figura 4.2 


7. Movaa alavanca de controle do elevador na diregdo oposta a diregao “<qU” 
até ela parar. 


2. Se for necessario, aplique um lubrificante soluvel em agua para uso médico 
na porgao de insergao. 


a Coloque o bocal entre os dentes ou gengivas do paciente, com o rebordo 
exterior na parte de fora da boca. 


4. \ntroduza a extremidade distal do endoscopio através da abertura do bocal 
e, em seguida, da boca para a faringe enquanto observa a imagem 
endoscoépica. Nao introduza a segao de insergao na boca para além da sua 
marca limite. 
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Angulagao da extremidade distal 


PRECAUGAO 


Evite uma angulagao forgada ou excessiva, pois isso iria 
pressionar o cabo que controla a secao flexivel. Isso pode 
causar o estiramento ou ruptura do fio, o que pode prejudicar 
o movimento da segao flexivel. 


7. Opere os botées de controle da angulagao conforme necessario para guiar 
a extremidade distal durante a insergao e a observagao. 


2. As travas da angula¢gao do endoscoépio sao usadas para manter 
a extremidade distal angulada na posi¢ao. 


OBSERVAGAO 


Ao introduzir um acessério EndoTherapy por meio do canal 
do instrumento com a trava de angulagées acionada, 

0 angulo da extremidade distal pode se alterar. Se for 
necessario manter a angulagao fixa, mantenha os botdes de 
controle das angulagées em posi¢ao com a mao. 


Ao operar a trava da angulagao para CIMA/BAIXO ou para 
a DIREITA/ESQUERDA, mantenha o botao de controle da 
angulagao imdvel usando o dedo. Caso contrario, 

a angulagao sera alterada. 


Alimentagao e aspiragao de ar/agua 


ADVERTENCIA 


Se o nivel de agua estéril no reservatério de agua estiver 
muito baixo, o ar, e nao a agua, sera fornecido. Neste caso, 
DESLIGUE o regulador de fluxo de ar da fonte de luz 

e adicione agua estéril ao reservatorio até chegar ao nivel 
especificado. 


Se a alimentagao de ar/agua nao parar, DESLIGUE 
o regulador de fluxo de ar da fonte de luz e substitua 
a valvula de ar/agua. 


Desacople a tampa da valvula do corpo principal antes de 
usar uma seringa para injetar liquido através da valvula de 
bidpsia. Em seguida, insira a seringa em posicao reta na 
valvula e injete o liquido. Se a tampa nao for desencaixada 
e/ou a seringa nao for inserida de forma correta, a valvula de 
bidpsia pode ser danificada. Isso poderia reduzir a eficacia 
do sistema de aspiragao do endoscdépio, podendo ocorrer 
vazamento ou pulverizagao de residuos ou fluidos do 
paciente, constituindo um risco de infecgées. 
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ADVERTENCIA 


¢ Se deixar a valvula de bidpsia sem tampa durante 
O procedimento, pode ocorrer vazamento ou pulverizagao de 
residuos ou fluidos que podem ser potencialmente 
infecciosos. Quando a valvula de bidpsia estiver sem tampa, 
coloque sobre ela um pouco de gaze estéril para prevenir 
vazamentos. 


OBSERVAGAO 


Se o endoscopio estiver frio, pode se formar condensagao 
na superficie da lente da objetiva e a imagem endoscopica 
pode parecer enevoada. Neste caso, aumente a temperatura 
da agua estéril no reservatdrio para valores entre 40 — 50 °C 
(104 — 122 °F) e, a seguir, use 0 endoscépio. 


OQ Fornecimento de ar/agua 


7. Cubra 0 orificio da valvula de ar/agua para introduzir ar do pulverizador de 
ar/agua até a extremidade distal (consulte Figura 4.3). 


2. Pressione a valvula de ar/agua para introduzir agua na lente objetiva 
(consulte Figura 4.3). 


Valvula de aspiragao 


Valvula de ar/agua 


Figura 4.3 
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PRECAUGAO 
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Evite aspirar materiais sdlidos ou liquidos espessos, visto 
que tal poder entupir o canal do instrumento e para 
aspiragao ou a valvula para aspiragao. Se a valvula para 
aspirac¢ao ficar entupida e nao conseguir parar a aspiracao, 
desconecte a canula para aspira¢gao do conector para 
aspiragao no conector do endoscépio. Desligue o aspirador, 
desligue a valvula de aspiracao e retire materiais sdlidos ou 
liquidos espessos. 


Ao aspirar, mantenha a pressao de aspira¢ao no nivel mais 
baixo necessario para efetuar o procedimento. Uma pressao 
de aspiragao excessiva pode causar a aspiragao da mucosa 
e/ou lesdes na mesma. Além disso, pode ocorrer 

0 vazamento ou a pulverizac¢ao de fluidos do paciente pela 
valvula para bidpsia, constituindo um risco de infecgées. 


Quando aspirar, acople a tampa no corpo principal da valvula 
para bidpsia. Uma valvula para bidpsia sem tampa pode reduzir 
a eficacia do sistema de aspiragao do endoscépio. Além disso, 
pode ocorrer vazamento ou pulverizagao de residuos ou fluidos 
do paciente, constituindo um risco de infecgées. 


Durante o exame, certifique-se de que o frasco de aspiragao 
nao se enche completamente. Se forem aspirados fluidos 
para um frasco completamente cheio, a bomba de aspiragao 
pode funcionar mal. 


Pressione a valvula de aspiracgao para aspirar fluidos em excesso ou outros 
residuos que possam obscurecer a imagem endoscdpica (consulte Figura 4.3). 


OBSERVACAO 


As vezes, realizar a alimentacdo de ar e a aspiracdo, ao 
mesmo tempo, faz com que seja mais facil remover goticulas 
de agua da superficie da lente. 


Observagao da imagem endoscopica 


OLYMPUS 


ADVERTENCIA 


Nao confie apenas no modo de observacao NBI para 
a detecgao primaria de lesdes nem para tomar decisdes 
relativas a um possivel diagndstico ou intervencao terapéutica. 


Consulte o manual de instrugdes da fonte de luz para obter instrugdes sobre 
como ajustar o brilho. 
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4.2 Utilizagao de acessorios EndoTherapy 


Para mais informagées sobre a combinagao do endoscdpio com acessorios 
especiais EndoTherapy, consulte “Esquema do sistema” no Anexo e os manuais 
de instrugdes dos acessérios. 


ADVERTENCIA 


* Quando usar acessérios EndoTherapy, mantenha uma 
distancia entre a extremidade distal do endoscépio 
e€ a mucosa que seja superior a distancia minima visivel do 
endoscopio, para que o acessério EndoTherapy permaneca 
visivel na imagem endoscopica. Se a extremidade distal do 
endoscépio for colocada mais perto da sua prdpria distancia 
minima visivel, a posi¢ao do acessorio deixa de aparecer na 
imagem endoscopica, 0 que pode causar lesdes graves no 
paciente ou danos no equipamento. A distancia minima 
visivel depende do tipo de endoscdpio usado. Consulte 
a secao 2.3, “Especificagdes” na pagina 18. 


* Quando inserir ou retirar um acessorio EndoTherapy, 
confirme se a extremidade distal esta fechada ou esta 
completamente dentro da bainha. Introduza/retire 
o acessorio EndoTherapy perpendicularmente e lentamente 
na/da ranhura da valvula para bidpsia. Caso contrario, 

a valvula de bidpsia pode sofrer danos e algumas pegas 
podem cair. 


¢ Se for dificil a insergao ou remogao dos acess6rios 
EndoTherapy, endireite a secgao flexivel tanto quanto 
possivel sem perder de vista a imagem endoscdpica. Se 
introduzir ou retirar os acessérios EndoTherapy recorrendo 
a forg¢a excessiva, pode danificar o canal do instrumento ou 
os acessorios EndoTherapy, provocar a queda de algumas 
pecas e/ou causar lesées no paciente. 


* Sea extremidade distal de um acessério EndoTherapy nao 
for visivel na imagem endoscopica, nao abra a extremidade 
distal nem estenda a agulha do instrumento. Isso poderia 
causar lesdes, hemorragias e perfuragdes no paciente e/ou 
danificar 0 equipamento. 


« Nao alterne entre o modo de observacgao WLI e 0 modo de 
observagao NBI quando estiver utilizando um acess6rio 
EndoTherapy. A imagem endoscdépica pode aparecer com 
interferéncias ao alternar entre o modo de observacgao WLI 
e o modo de observacao NBI. Isso pode causar lesées, 
hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. 
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ADVERTENCIA 


* Quando usar acessorios EndoTherapy, use sempre o angulo 
mais amplo possivel. Pode nao ser possivel ver a posigao do 
acessorio na imagem endoscoépica quando a imagem estiver 
ampliada. Poderao ocorrer lesdes, hemorragias e/ou 
perfuragdes no paciente (ao usar a fungao de ampliacgao da 
imagem do sistema de imagens de video CV-180). 


« Na&o insira acessérios EndoTherapy sem que o elevador de 
pinga seja levantado. Se eles forem inseridos sem que 
o elevador de pinga esteja levantado, 0 acessdério nao 
podera ser observado na imagem endoscépica e isso pode 
causar lesdes no paciente. 


¢ Verifique o movimento do acessério EndoTherapy operando 
a alavanca de controle do elevador varias vezes para 
levantar o elevador de pinga. Caso contrario, o acessdério 
EndoTherapy pode se mover em diregdes inesperadas, 
e podem ocorrer lesdes, hemorragias e/ou perfuragdes no 
paciente. 


¢ Coloque o bisturi ou o fio de corte o mais central possivel na 
imagem endoscopica, ajustando a posicao da extremidade 
distal do endoscépio, especialmente ao realizar papilotomia. 
Quando a extremidade distal do acessério EndoTherapy 
estiver posicionada do lado esquerdo ou direito da imagem 
endoscopica e a alavanca de controle do elevador for 
operada, 0 acessorio EndoTherapy pode se mover de forma 
abrupta, causando lesdes, hemorragias e/ou perfuragées no 
paciente. 


¢ Opere a alavanca de controle do elevador cuidadosamente. 
Caso contrario, o acessério EndoTherapy pode se mover em 
diregdes inesperadas, e podem ocorrer les6es, hemorragias 
e/ou perfuragdes no paciente. 


¢ Ao levantar o elevador de pinga, nao use muita forg¢a ao 
inserir ou remover o acessorio EndoTherapy, nao abra nem 
feche a extremidade do acessério EndoTherapy nem faca 
sair a agulha do instrumento. Isso poderia danificar o canal 
do instrumento e/ou 0 acessério EndoTherapy e poderia 
causar lesdes, hemorragias e/ou perfuragées no paciente. 
Se nao conseguir inserir ou remover o acessério 
EndoTherapy, nem abrir ou fechar a extremidade distal do 
acessorio EndoTherapy ou se nao for possivel fazer sair 
a agulha do instrumento, mova a alavanca de controle do 
elevador na diregao oposta a diregao “<qU” para abaixar 
o elevador de pinga. 
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ADVERTENCIA 


* Seo elevador de pinga nao puder ser abaixado ao usar um 
acessorio EndoTherapy, pare o procedimento imediatamente 
e entre em contato com a Olympus sem alterar a posi¢ao do 
instrumento. 


¢ Nao insufle ar nem gases nao inflamaveis em excesso no 
paciente. Isso poderia provocar uma embolia gasosa. 


PRECAUGAO 


¢« Se usar a pinga para bidpsia com uma agulha, verifique se 
ela nao esta excessivamente dobrada. Uma agulha dobrada 
pode sair a partir das conchas fechadas da pinga de bidpsia. 
A utilizagao de pingas para bidpsia com uma agulha com 
protrusao pode danificar o canal do instrumento e/ou causar 
lesdes no paciente. 


¢ Quando usar um injetor, certifique-se de que nao retrai nem 
estende a agulha para fora do cateter do injetor até que 
0 injetor seja estendido para fora da extremidade distal do 
endoscopio. A agulha pode danificar o canal do instrumento 
se sobressair dentro do canal ou se o injetor for introduzido 
ou retirado com a agulha sobressaida. 


Introdugao de acessorios EndoTherapy no endoscopio 


ADVERTENCIA 


« Na&o insira os acessérios EndoTherapy abruptamente ou 
com forga excessiva. Caso contrario, o acessdério 
EndoTherapy pode sobressair abruptamente da extremidade 
distal do endoscépio e provocar lesdes, hemorragias e/ou 
perfuragdes no paciente. 


* E mais facil inserir um acessorio EndoTherapy porta do 
canal do instrumento se a tampa da valvula de bidpsia 
estiver desacoplada do corpo principal (consulte Figura 3.9 
na pagina 32). No entanto, a valvula para bidpsia aberta 
apos a remogao de um acessorio EndoTherapy pode reduzir 
a eficacia do sistema de aspiragao do endoscoépio e pode 
ocorrer vazamento ou pulverizagao de residuos ou fluidos do 
paciente, constituindo um risco de infecgdes. Quando nao 
estiver usando o acessorio EndoTherapy, acople a tampa da 
valvula de bidpsia no corpo principal. 
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ADVERTENCIA 


¢ Sea tampa da valvula para bidpsia estiver separada do 
corpo principal, pode ocorrer o vazamento ou a pulverizagao 
de residuos ou fluidos do paciente do endoscépio, 
constituindo um risco de infecgdes. Quando precisar de 
retirar a tampa da valvula para bidpsia, coloque sobre 
a mesma um pedac¢o de gaze estéril para impedir 
vazamentos. 


« N&o permita que o acessério EndoTherapy fique pendurado 
pela valvula de bidpsia. Caso contrario, pode criar um 
espaco entre o acessorio e a ranhura ou 0 orificio da valvula. 
Isto pode danificar a valvula e por conseguinte, reduzir 
a eficacia do sistema de aspiragao do endoscépio, podendo 
ocorrer vazamento ou pulverizag¢ao de residuos ou fluidos do 
paciente, constituindo um risco de infecgées. 


¢ Ao introduzir um acessério EndoTherapy, mantenha-o junto 
da valvula para bidpsia e insira-o nela lentamente 
e perpendicularmente. Caso contrario, o acessorio 
EndoTherapy e/ou a valvula para bidpsia podem ficar 
danificados. Isso pode reduzir a eficacia do sistema de 
aspiragao do endoscépio, podendo ocorrer vazamento ou 
pulverizagao de residuos ou fluidos do paciente do 
endoscopio, constituindo um risco de infeccgées. 


1. Selecione os acessorios EndoTherapy compativeis com o instrumento em 
“Esquema do sistema” no Anexo. Consulte os manuais de instrug¢ées dos 
acessorios para obter instrug¢des de funcionamento. 


2. Levante o elevador de pinga rodando a alavanca de controle do elevador na 
diregao “<qU” até que o operador a sinta pesada. 


3. Mantenha os botées das angulagdes CIMA/BAIXO e DIREITA/ESQUERDA 
imoveis. 
4. Certifique-se de que a ponta do acessorio EndoTherapy se encontra 


fechada ou retraida na respectiva bainha e introduza lentamente e em 
posic¢ao reta o acessdrio EndoTherapy na ranhura da valvula de bidpsia. 


PRECAUGAO 


Nao abra nem faga sobressair a extremidade do acess6rio 
EndoTherapy da respectiva bainha enquanto o acessorio 
estiver no canal do instrumento. O canal do instrumento e/ou 
o acessorio EndoTherapy podem ficar danificados. 
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5. Mantenha o acessério EndoTherapy a uma distancia de aproximadamente 
4 cm da valvula para bidpsia e faga-o avangar lentamente 
e perpendicularmente com movimentos curtos e lentos para o interior da 
valvula para bidpsia enquanto observa a imagem endoscopica. Certifique- 
se de que a ponta do acessorio EndoTherapy entre em contato com 
o elevador de pinga. 


6. Mova a alavanca de controle do elevador na diregao oposta a diregao “<q” 
para abaixar o elevador de pinga. Avance levemente o acess6rio 
EndoTherapy e mova a alavanca de controle do elevador na diregao “<qU’. 
Confirme se o acess6ério aparece na imagem endoscopica. 


f- Manipule a alavanca de controle do elevador para ajustar a altura dele. 


Funcionamento dos acessorios EndoTherapy 


Manuseie 0 acessorio EndoTherapy de acordo com as instrugdes do respectivo 
manual de instrugdes. 


Remogao dos acessorios EndoTherapy 


ADVERTENCIA 


« Ao remover os acessoérios EndoTherapy da valvula para 
bidpsia, podem ser pulverizados residuos do paciente. Para 
impedir que isso acontega, coloque um pedaco de gaze 
a volta do acess6rio e da valvula para bidpsia durante 
a remogao. 


« Nao remova o acessorio EndoTherapy se a ponta estiver 
aberta ou estendida da bainha, senao podera causar lesées 
no paciente, hemorragias, perfuragdes e/ou danos no 
instrumento. 


* Remova lentamente e retamente 0 acessdério EndoTherapy 
da valvula para bidpsia. Caso contrario, pode danificar 
a ranhura e/ou 0 orificio da valvula. Isso pode reduzir 
a eficacia do sistema de aspiragao do endoscépio, podendo 
ocorrer vazamento ou pulverizagao de residuos ou fluidos do 
paciente do endoscépio, constituindo um risco de infecgées. 


* Seo acessoério EndoTherapy nao puder ser removido do 
endoscépio, pare o procedimento imediatamente e entre em 
contato com a Olympus sem alterar a posi¢ao do 
instrumento. 


1. Feche a ponta do acessorio EndoTherapy e/ou recolha-a para dentro da 
sua respectiva bainha. 
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2. Ao baixar gradualmente o elevador de pinga, retire lentamente o acess6rio 
de EndoTherapy. 


Travamento do fio-guia 


O TJF-Q180V foi concebido para travar o fio-guia no local durante a remogao ou 
a insergao de um acessorio EndoTherapy guiado por tipo fio-guia, tal como 
quando um fio-guia tiver sido colocado através de um dispositivo de canulagao 
no ducto biliar ou pancreatico e este dispositivo tiver de ser removido do 
endoscépio e substituido por um acessério EndoTherapy diferente. Quando 
travar ou substituir 0 fio-guia, siga as adverténcias abaixo. 


ADVERTENCIA 


« Nao use um fio-guia quando a superficie externa estiver 
danificada. Isso poderia permitir que uma corrente de fuga 
flua a partir do fio-guia para o endoscépio e/ou para 
oO paciente, o que poderia causar queimaduras no paciente, 
operador e/ou assistente. Isso também poderia danificar 
o endoscépio, os equipamentos e/ou os acessorio 
EndoTherapy. 


« Manipule a alavanca de controle do elevador e a segao de 
insergao do endoscépio lentamente enquanto visualiza 
a papila ao travar o fio-guia na extremidade distal do 
endoscépio. Caso contrario, podem ocorrer lesdes, 
hemorragias e/ou perfuragées no paciente. 


« Nao manipule a alavanca de controle do elevador e a segao 
de insergao de forma abrupta enquanto o fio-guia estiver 
sendo travado. Caso contrario, podem ocorrer dores, lesées, 
hemorragias e/ou perfuragées no paciente. 


« Pare a manipulagao do travamento do fio-guia e restaure 
o campo de visao ideal se o objeto for perdido da imagem 
endoscépica e/ou se a imagem endoscoépica se mover 
repentinamente durante a manipulacgao do travamento do 
fio-guia. A manipulagao sem o campo de visao ideal pode 
causar dores, lesdes, hemorragias e/ou perfuragdes no 
paciente. 


* Seo paciente sentir dores enquanto o fio-guia estiver sendo 
travado na extremidade distal do endoscépio, pare 
o travamento do fio-guia e assegure a seguranca do 
paciente. 
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ADVERTENCIA 


¢ Trave o fio-guia na extremidade distal do endoscépio depois 
de colocar a segao de insergao do endoscépio o mais 
perpendicular possivel. Confirme a secao de inserg¢ao com 
a imagem de raios X, conforme solicitado. Se o fio-guia 
estiver travado com a secao de insergao excessivamente 
dobrada, a extremidade distal do endoscépio se move de 
forma repentina, podendo causar dores, lesédes, hemorragias 
e/ou perfuragao no paciente. 


¢ Insira o fio-guia no ducto biliar/pancreatico suficientemente 
quando o fio-guia estiver retido neles. Se o fio-guia nao 
estiver travado na extremidade distal do endoscdpio e nao 
for inserido de forma suficiente, ele pode ser retirado do 
ducto biliar/pancreatico. Isso pode causar lesées, 
hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. 


« Insira e remova um acessorio EndoTherapy do tipo guiado 
por fio-guia lenta e cuidadosamente quando 0 fio-guia 
estiver travado na ranhura de travamento do fio-guia na 
extremidade distal do endoscopio. Se usar forga excessiva 
ou retirar ou inserir o acessério EndoTherapy no fio-guia de 
forma rapida enquanto o fio-guia estiver travado, ou 0 fio- 
guia for movido enquanto estiver travado na extremidade 
distal do endoscépio, pode ocorrer o seguinte: 


— O fio-guia se solta da ranhura de travamento do fio-guia 
e nao pode ser travado na extremidade distal do 
endoscopio. 


— O fio-guia penetra no interior do corpo do paciente, 
podendo ocorrer lesées, hemorragias e/ou perfuragao no 
paciente. 


— A superficie externa do fio-guia fica danificada, rasgada 
ou cortada e podem cair pedacos da superficie exterior 
dentro do corpo do paciente. 


— A superficie externa do fio-guia fica danificada, rasgada 
ou cortada e pode ser descarregada corrente de fuga das 
pegas danificadas do fio-guia, que podem causar 
queimaduras no paciente, operador e/ou assistente, 

e danificar o endoscopio, os equipamentos e/ou 
acessorio EndoTherapy. 


* Observe a imagem endoscopica e ou a imagem de raios X 
para confirmar se o fio-guia esta travado na extremidade distal 
do endosc6pio ao retirar ou inserir um acessdério EndoTherapy 
do tipo guiado por fio-guia. Caso contrario, podem ocorrer 
lesdes, hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. 
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ADVERTENCIA 


« Na&o retire o endoscépio se o fio-guia estiver preso na 
ranhura de travamento do fio-guia na extremidade distal. 
Isso pode causar lesdes, hemorragias e/ou perfuragdes no 
paciente. Nesse caso, insira um acessorio EndoTherapy de 
tipo guiado por fio-guia no fio-guia a partir da sua 
extremidade proximal enquanto observa a imagem 
endoscopica para se certificar de que o fio-guia nao penetre 
no tecido do paciente. Quando o acess6ério EndoTherapy 
passar pela ranhura, ele ira remover o fio-guia da ranhura. 
Se o fio-guia continuar preso na ranhura de travamento do 
fio-guia, entre em contato com a Olympus sem alterar 
a posicao do instrumento. 


* O Angulo maximo do elevador de pinga aumenta levemente 
em comparagao com os duodenoscépios sem a fungao de 
assisténcia da ranhura de travamento do fio-guia, devido 
a necessidade de travar o fio-guia na extremidade distal. 
Assim, os acessorios EndoTherapy podem ser elevados 
a uma altura superior a dos outros duodenoscépios sem 
a fungao de assisténcia da ranhura de travamento do fio- 
guia. Observe atentamente a imagem endoscopica 
utilizando um acessoério EndoTherapy com este endoscépio, 
especialmente ao realizar papilotomia. Nao manipule 
a alavanca de controle do elevador e/ou o acessério 
EndoTherapy sem visualizar atentamente a imagem 
endoscépica, uma vez que podem ocorrer lesdes, 
hemorragias e/ou perfuragao no paciente. 


¢« A alavanca de controle do elevador 6 mais responsiva do 
que os duodenoscépios convencionais para um travamento 
mais efetivo do fio-guia, requerendo menos movimento para 
levantar ou abaixar o elevador de pinga. Assim, observe 
cuidadosamente a imagem endoscépica ao usar acessorios 
EndoTherapy com este endoscdépio, especialmente quando 
realizar papilotomia. Nao manipule a alavanca de controle do 
elevador e/ou 0 acessério EndoTherapy sem observar 
cuidadosamente se a imagem endoscépica, uma vez que 
podem ocorrer lesées, hemorragias e/ou perfuragao no 
paciente. 
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ADVERTENCIA 


OBSERVAGAO 


Quando o fio-guia for colocado no ducto biliar ou pancreatico 
com a papila observada do lado esquerdo ou direito da imagem 
endoscépica, o fio-guia pode se mover para fora da 
visualizagao da imagem endoscopica pois o elevador de pinga 
é levantado consideravelmente. Nesse caso, nao opere 

a secao flexivel e nem insira ou remova a segao de insergao de 
forma forgada ou abrupta. Isso pode causar lesées, 
hemorragias e/ou perfuragées no paciente. Se o fio-guia se 
mover para fora da visualizagao da imagem endoscopica, 
realize o tratamento cuidadosamente enquanto observa 

a imagem de raios X, ou abaixe o elevador de pinga e coloque 
a papila o mais centralmente possivel na imagem endoscopica, 
ajustando a posicgao da extremidade distal do endoscépio e, em 
seguida, levante novamente o elevador de pinga. 


A fungao de assisténcia da ranhura de travamento do fio- 
guia funciona de forma mais efetiva com fios-guias com um 
diametro de @ 0,64 mm (0,025 polegadas) ou mais. 


A fungao de assisténcia da ranhura de travamento do fio- 

guia pode nao funcionar de forma efetiva devido as varias 

formas e aos varios tamanhos do duodeno, ducto biliar 

e ducto pancreatico do paciente. 

A fungao de assisténcia da ranhura de travamento do fio- 

guia pode nao funcionar de forma efetiva nas seguintes 

condicées: 

— Sea alavanca de controle do elevador nao estiver imdvel. 

— Seas extremidades proximais do acessério EndoTherapy 
de tipo guiado por fio-guia e o fio-guia nao estiverem retos. 

— Seo meio de contraste no lumen do fio-guia do acessério 
EndoTherapy nao for lavado com soro fisiolégico. 

— Seo acessorio EndoTherapy do tipo guiado por fio-guia 
estiver dobrado, deformado ou danificado. 

— Seacombinagao do fio-guia e do acessdrio 
EndoTherapy do tipo guiado por fio-guia estiver incorreta. 

— Seo fio-guia nao estiver suficientemente inserido no 
ducto biliar/pancreatico. 

— Se for feita uma tentativa de travar mais do que um fio- 
guia simultaneamente. 

— Sea posicao da extremidade distal do endoscépio e da 
papila nao for adequada para a func¢ao de assisténcia do 
travamento do fio-guia (consulte “NOTA” na pagina 64). 
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OBSERVACAO 


« Emcasos raros, a alavanca de controle do elevador de pinga 
pode se mover mais na diregao “<qU” apds o elevador de 
pinga ser completamente levantado para um travamento 
mais efetivo do fio-guia. Nesse caso, pode ser encontrada 
uma resisténcia maior ao operar a alavanca de controle do 
elevador. Isto nao é sinal de mau funcionamento. 


Quando a fungao de assisténcia do travamento do fio-guia nao funcionar 
corretamente, a utilizag¢ao de um fio-guia com um comprimento inferior a 4,5 m 
pode tornar mais dificil substituir os acessérios EndoTherapy do tipo guiado por 
fio-guia. Prepare o fio-guia com um comprimento de 4,5 m ou mais. 


OBSERVACAO 


Usando um fio-guia com um comprimento de 4,5 m ou mais, 
os acessérios EndoTherapy do tipo guiado por fio-guia 
podem ser substituidos sem usar a fungao de assisténcia de 
travamento do fio-guia. 
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Remogao dos acessorios EndoTherapy do tipo guiado por 
fio-guia 


. Insira o fio-guia na extremidade proximal do acessério EndoTherapy do tipo 


guiado por fio-guia e faga o fio-guia avangar até que ele alcance a posi¢ao 
desejada enquanto vocé observa as imagens endoscopicas e de raios X. 


. Quando o elevador de pinga estiver abaixado, um operador e um assistente 


devem trabalhar em conjunto para puxar a extremidade do acessorio 
EndoTherapy para dentro do endoscdépio enquanto observam as imagens 
endoscopicas e de raios X. 


. Quando apenas o fio-guia for estendido para fora da extremidade distal do 


endoscépio, mova lentamente a alavanca de controle do elevador na 
diregdo “<qU” até que o operador a sinta pesada, observando a papila na 
area acinzentada da imagem endoscopica apresentada em Figura 4.4 (para 
uma trava central, consulte Figura 4.5). Alternativamente, se apenas o fio- 
guia for estendido para fora da extremidade distal do endoscdpio, mova 
lentamente a alavanca de controle do elevador na diregao “<qU” até que 

O operador a sinta pesada, observando a papila na area a esquerda da 
imagem endoscopica apresentada na Figura 4.6 (para uma trava lateral, 
consulte Figura 4.7). 


Figura 4.4 
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Fio guia 


Ranhura de 
travamento do fio-guia 


Figura 4.5 


Figura 4.6 


Fio guia 


Ranhura de travamento 
do fio-guia 


Figura 4.7 


4.0 fio-guia esta travado na extremidade distal do endoscopio. 


OBSERVACAO 


* A parte rigida do fio-guia esta travada na ranhura de 
bloqueio do fio-guia de forma mais efetiva. 
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OBSERVACAO 


A fungao de assisténcia de travamento do fio-guia funciona 
de forma mais efetiva quando a papila é observada do lado 
esquerdo da imagem endoscépica. 


5. Retire o acessério EndoTherapy lentamente enquanto segura a alavanca 
de controle do elevador de forma que ela fique imdvel para que o elevador 
e 0 fio-guia nao se movam para a frente na diregao “<qU”. Observe as 
imagens endoscopicas e de raios X enquanto retira o acessorio. 


OBSERVACAO 


O fio-guia pode sair da ranhura de travamento do fio-guia pois 
0 fio-guia esta dobrado devido a posigao da extremidade distal 
do endoscépio e da papila, o que pode prejudicar a fungao de 
assisténcia de travamento do fio-guia. Nesse caso, altere 

a posigao da extremidade distal (consulte Figura 4.8). 


travamento é efetivo 


Fio guia 


(a) imagem de raios X quando um 


Fio guia 


Elevador de pinga 


Fio guia 


(b) imagem de raios X quando um 
travamento nao é efetivo 


Fio guia 


Elevador de pinga 


Figura 4.8 
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Q Introdugao dos acessorios EndoTherapy do tipo guiado 
por fio-guia 


7. Quando apenas 0 fio-guia for estendido para fora da extremidade distal do 
endoscépio, mova lentamente a alavanca de controle do elevador na 
diregao “<qU” até que o operador a sinta pesada, observando a papila na 
area acinzentada da imagem endoscopica apresentada em Figura 4.4 na 
pagina 62 (para uma trava central, consulte Figura 4.5 na pagina 63). 
Alternativamente, se apenas o fio-guia for estendido para fora da 
extremidade distal do endoscépio, mova lentamente a alavanca de controle 
do elevador na diregao “<qU” até que o operador a sinta pesada, 
observando a papila na area a esquerda da imagem endoscépica 
apresentada na Figura 4.6 na pagina 63 (para uma trava lateral, consulte 
Figura 4.7 na pagina 63). 


2. Mantenha a alavanca de controle do elevador imével para que ela nao 
possa se mover para a frente na diregao “<qU”. Em seguida, insira 
lentamente um acessorio EndoTherapy do tipo guiado por fio-guia desde 
a extremidade proximal do fio-guia enquanto observa as imagens 
endoscopicas e de raios X. 


3. Quando a ponta do acessério EndoTherapy do tipo guiado por fio-guia 
entrar em contato com o elevador de pinga, mova a alavanca de controle do 
elevador na diregao oposta a diregao “<qU” para abaixar o elevador de 
pinga enquanto observa a imagem endoscopica. 


4. Enquanto observa as imagens endoscopicas e de raios X, um operador 
e um assistente devem trabalhar em conjunto para inserir 0 acessorio 
EndoTherapy cuidadosamente sem mover 0 fio-guia da posigao desejada. 


Cauterizagao de alta frequéncia 


ADVERTENCIA 


¢ Se for efetuado um exame enquanto os intestinos estao 
cheios com um gas inflamavel, podera ocorrer uma 
explosao, um incéndio e/ou causar lesdes graves no 
paciente. Se existirem gases intestinais inflamaveis, 
substitua-os por ar ou por um gas nao inflamavel como, por 
exemplo, COs, antes de um tratamento de alta frequéncia. 


« Nem todas as pegas do endoscépio estao eletricamente 
isoladas. Ao aplicar corrente de alta frequéncia, existe 
o perigo de queimaduras diatérmicas acidentais. Use 
sempre luvas com isolamento elétrico e resistentes 
a produtos quimicos. 
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ADVERTENCIA 


Nunca deve ativar a corrente de alta frequéncia sem ter 
confirmado previamente se a extremidade distal do acess6rio 
EndoTherapy de alta frequéncia se encontra dentro do campo 
de visao do endoscopico. Certifique-se também de que 

a parte do eletrodo e a mucosa na proximidade da area em 
tratamento se encontram a uma distancia apropriada da 
extremidade distal do endoscopio. Se a corrente de alta 
frequéncia for ativada sem que seja visivel a extremidade 
distal do acessério EndoTherapy ou se ela estiver muito 
prdoxima da extremidade distal do endoscépio, podem ocorrer 
lesdes, hemorragias e/ou perfuragdes no paciente, assim 
como danos ao equipamento. 


Prepare, verifique e conecte a unidade eletrocirurgica e os acessérios 
eletrocirurgicos conforme descrito nos respectivos manuais de instrugées. 


OBSERVACAO 


A aplicagao de corrente de alta frequéncia pode causar 
interferéncias na imagem endoscépica. Isto nao é sinal de 
mau funcionamento. 


Quando o endoscépio for usado com a unidade 
eletrocirurgica ESG-100, nao é necessario usar 0 cabo S. 


4.3 Remogao do endoscopio 


ADVERTENCIA 


Se verificar que existe sangue na superficie da porgao de 
insergao do endoscépio retirado, inspecione com atengao 
o estado do paciente. 


1. Quando utilizar a fungao de ampliagao da imagem do sistema de imagens 
de video CV-180, saia da fungao. 


2. Movaa alavanca de controle do elevador na diregao oposta a diregao “<qU” 


até ela parar. 


3. Pressione a valvula para aspiragao e aspire ar, Sangue, muco e outros 
residuos que ai se encontrem. 


4. Gire as travas de angulagdes PARA CIMA/PARA BAIXO 
e DIREITA/ESQUERDA para a posicao “F >” para libera-las. 


5. Retire lentamente o endoscépio do paciente enquanto observa a imagem 
endoscépica. Retire o bocal da boca do paciente. 
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4.4 Transporte do endoscopio 


Transporte dentro do hospital 


Quando transportar o endoscépio na mao, enrole o cabo universal, segure com 
uma mao o conector do endoscépio juntamente com a secao de controle e com 
a outra mao segure firmemente a extremidade distal da canula de insergao, mas 
suavemente e sem apertar muito (consulte Figura 4.9). 


Figura 4.9 


Transporte fora do hospital 


Transporte o endoscoépio no estojo de transporte. 


ADVERTENCIA 


Limpe, desinfete ou esterilize sempre o endoscdpio depois 
de retira-lo do estojo de transporte. Se o endoscdpio nao for 
limpo, desinfetado ou esterilizado, podera constituir um risco 
de infecgdes. 


PRECAUGAO 


¢ Oestojo de transporte nao pode ser limpo, desinfetado ou 
esterilizado. Limpe e desinfete ou esterilize o endoscdpio 
antes de o colocar no estojo de transporte. 


« Para evitar danos ao endoscopio resultantes de alteragdes 
na pressao atmosférica, nao acople a tampa impermeavel 
quando transportar o endoscopio. 


« Antes de colocar o endoscoépio no estojo de transporte, 
certifique-se sempre de que o elevador de pinga nao esteja 
levantado. Colocar o endoscépio no estojo de transporte 
com o elevador de pinga levantado pode danificar 
o endoscépio. 
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Capitulo 5 Resolugao de problemas 


Se o endoscépio estiver visivelmente danificado, se nao funcionar corretamente 
ou se detectar alguma irregularidade durante a verificagao descrita no Capitulo 
3, “Preparagao e Inspegao”, nao use o endoscopio. Contact Olympus. 

(A transmissao de dados de paciente falhou. Contate a Olympus.) 

Alguns problemas aparentemente relacionados com um mau funcionamento 
poderao ser corrigidos consultando a segao 5.1, “Guia de resolugao de 
problemas”. Se mesmo assim nao conseguir resolver o problema, nao utilize 

o endoscoépio e envie-o para a Olympus para reparo. 

A Olympus n@o repara pecas acessorias. Se algum acessorio estiver danificado, 
entre em contato com a Olympus para comprar um de substituigao. 


ADVERTENCIA 


¢ Nunca utilize o endoscépio em um paciente se verificar 
alguma irregularidade. Danos ou outras irregularidades no 
instrumento podem comprometer a segurang¢a do paciente 
ou do usuario e provocar estragos maiores nos 
equipamentos. 


¢« Se alguma pe¢a do endoscépio cair para dentro do corpo do 
paciente devido a danos ou falhas no equipamento, pare 
imediatamente de usar o endoscopio e recupere a pega de 
forma adequada. 


Se observar irregularidades no funcionamento do endoscépio e/ou da imagem 
endoscopica durante a sua utilizagao, pare o exame imediatamente e retire 
cuidadosamente o endoscoépio do paciente, tal como descrito na Segao 5.2, 
“Remogao de um endoscépio com uma irregularidade” na pagina 72. 


5.1 Guia de resolugcao de problemas 


A tabela seguinte apresenta as causas provaveis e as solugdes de problemas 
que podem ocorrer devido a erros nas definigdes do equipamento ou 

a deterioragao dos materiais consumiveis. 

Os problemas ou falhas resultantes de outras causas diferentes das listadas 
abaixo devem ser resolvidos pelo servico de assisténcia técnica. O reparo 
realizado por pessoal que nao esteja qualificado pela Olympus pode causar 
lesdes no paciente ou no usuario e/ou danificar o equipamento. Por esse 
motivo, entre em contato com a Olympus para efeitos de reparo, respeitando as 
instrugdes da Segao 5.3, “Envio do endoscépio para reparo” na pagina 74. 
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OQ Angulagao 


Descrigao da 
irregularidade 


Causa possivel 
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Solugao 


Ha resisténcia ao 
girar o(s) 
botao(des) de 
controle da 
angulagao. 


As travas de angulagées 
estao acionadas. 


Q Fornecimento de ar/agua 


Descrigao da 
irregularidade 


Causa possivel 


Gire as travas de angulagao no 
sentido de “F >”. 


Solugao 


Nao ha 


alimentagao de ar. 


A bomba de ar nao esta 
funcionando. 


Pressione o botao “LOW?” (Baixa), 
“MED” (Média) ou “HIGH” (Alta) na 
fonte de luz, de acordo com 

o respectivo manual de instrugées. 


A valvula de ar/agua esta 
danificada. 


Substitua-a por uma nova. 


Nao se verifica 
a alimentagao de 
agua. 


A bomba de ar nao esta 
funcionando. 


Pressione o botao “LOW?” (Baixa), 
“MED” (Média) ou “HIGH” (Alta) na 
fonte de luz, de acordo com 

o respectivo manual de instrugées. 


Nao ha agua esteéril no 
reservatorio de agua. 


Adicione agua estéril ao recipiente 
até ao nivel especificado. 


A valvula de ar/agua esta 
danificada. 


Substitua-a por uma nova. 


A valvula de 
ar/agua esta 
aderente. 


A valvula de ar/agua esta 
suja. 


Retire a valvula de ar/agua. 
Reprocesse-a e acople-a 
novamente. 


A valvula de ar/agua esta 
danificada. 


Substitua-a por uma nova. 


A valvula de 
ar/agua nao pode 
ser fixada. 
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Esta sendo utilizada uma 
valvula de ar/agua 
incompativel. 


Utilize uma valvula de ar/agua 
compativel. 


A valvula de ar/agua esta 
danificada. 


Substitua-a por uma nova. 
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QO Aspiragao 


Descrigao da 
irregularidade 


Causa possivel 


Solugao 


A aspiragao 
é inexistente ou 
insuficiente. 


A valvula para bidpsia nao 
esta acoplada 
corretamente. 


Acople-a corretamente. 


A valvula para bidpsia esta 
danificada. 


Substitua-a por uma nova. 


A bomba de aspiragao nao 
esta corretamente 
configurada. 


Ajuste a configuragao da bomba de 
aspiragao, tal como descrito no 
respectivo manual de instrugées. 


A valvula para aspiragao 
esta danificada. 


Substitua-a por uma nova. 


A valvula de 
aspiragao esta 
aderente. 


A valvula para aspiragao 
esta suja. 


Remova a valvula para aspiragao. 
Reprocesse a valvula para 
aspiragao e acople-a novamente. 


A valvula para aspiragao 
esta danificada. 


Substitua-a por uma nova. 


A valvula para 
aspiragao nao 
pode ser fixada. 


A valvula para aspiragao 
esta danificada. 


Substitua-a por uma nova. 


Esta sendo usada uma 
valvula para aspiragao 
incompativel. 


Utilize uma valvula para aspiragao 
compativel. 


Sai liquido da 
valvula para 
bidpsia. 


A valvula para bidpsia esta 
danificada. 


Substitua-a por uma nova. 


A valvula para bidpsia nao 
esta acoplada 
corretamente. 


OQ Qualidade ou brilho da imagem 


Descrigao da 
irregularidade 


Causa possivel 


Acople-a corretamente. 


Solugao 


Nao existe imagem 
de video. 


Nem todos os interruptores 
de alimentagao estao 
LIGADOS. 


LIGUE todos os interruptores de 
energia elétrica. 


A imagem nao 
é clara. 


A lente da objetiva esta 
suja. 


Introduza agua, a fim de remover 
muco, etc. 


A imagem 
é excessivamente 
escura ou brilhante. 


A fonte de luz nao esta 
corretamente configurada. 


Ajuste a configuragao da fonte de 
luz, tal como descrito no respectivo 
manual de instrugées. 


A imagem 
apresenta 
anomalias. 
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Esta sendo utilizado um 
sistema de imagens de 
video incompativel. 


Utilize um sistema de imagens de 
video compativel. 


Esta sendo utilizada uma 
fonte de luz incompativel. 


Utilize uma fonte de luz compativel. 
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Descrigao da 
irregularidade 


Causa possivel 
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Solugao 


O acess6rio 
EndoTherapy nao 
passa facilmente 
pelo canal do 
instrumento. 


Esta sendo utilizado um 
acessorio EndoTherapy 
incompativel. 


Consulte o “Esquema do sistema” 
no Anexo e selecione um acess6rio 
EndoTherapy compativel. Verifique 
se 0 cddigo de cores do acess6rio 
EndoTherapy corresponde ao do 
endoscépio. 


O fio-guia nao 
pode ser travado. 


OQ Outros 


Descrigao da 
irregularidade 


O fio-guia nao esta travado 
na respectiva parte rigida. 


Trave o fio-guia na sua respectiva 
parte rigida. 


E usado um fio-guia com 
um diametro inferior 
a @ 0,64 mm. 


Selecione um fio-guia com um 
diametro de @ 0,64 mm ou mais. 


Aranhura de travamento do 
fio-guia esta suja. 


Limpe e desinfete ou esterilize 

a ranhura de travamento do fio-guia 
conforme descrito no “MANUAL DE 
REPROCESSAMENTO?” que 
contém o modelo do seu 
endoscopio listado na capa. 


O meio de contraste esta 
congelado no lumen do fio- 
guia do acess6rio 
EndoTherapy. 


Causa possivel 


Limpe o lumen do acess6rio 
EndoTherapy e em seguida, insira- 
o/remova-o. 


Solugao 


O botao remoto 
nao funciona. 


Esta usando o botao 
remoto errado. 


Use o botao remoto correto. 


A fungao do interruptor 
remoto foi configurada 
incorretamente. 


Ajuste corretamente a fungao do 
botao remoto conforme descrito no 
manual de instrugdes do sistema 
de imagens de video. 


OLYMPUS MANUAL DE OPERACAO DO EVIS EXERA II TJF-Q180V 71 


Capitulo 5 Resolugao de problemas 


5.2 Remogao de um endoscopio com uma 
irregularidade 


Se ocorrer uma irregularidade enquanto o endoscopio estiver em uso, tome as 
medidas adequadas, conforme descrito em“Remogao quando as imagens 
endoscépicas WLI e NBI aparecem no monitor’, em “Remogao quando 

a imagem endoscépica WLI ou NBI nao aparece no monitor” ou em “Remogao 
quando nao aparecem imagens endoscépicas no monitor ou quando nao 

é possivel recuperar uma imagem congelada” abaixo. Depois da remogao, 
envie o endoscopio para reparo, conforme descrito na segao 5.3, “Envio do 
endoscépio para reparo” na pagina 74. 


ADVERTENCIA 


Se nao conseguir remover com suavidade 0 endoscépio ou 
o acessoério EndoTherapy do paciente, nao o tente fazer 

a forga. Em vez disso, retire o endoscdépio com muito 
cuidado. Se nao for possivel retirar o endoscdpio ou 
acessorio EndoTherapy de dentro do paciente, considere 

a sua remogao através de cirurgia aberta e tome as medidas 
adequadas. A utilizagao de forga excessiva para retirar 

o endoscoépio ou o acessério EndoTherapy pode causar 
les6es, hemorragias e/ou perfuragdes no paciente. Se 
observar alguma irregularidade no endoscopio, contacte 

a Olympus. 


Remogao quando as imagens endoscopicas WLI e NBI 
aparecem no monitor 


1. 


2. 


DESLIGUE todos os equipamentos, exceto o sistema de imagens de video, 
a fonte de luz, o monitor e a bomba de aspiracgao. 


Quando a imagem endoscopica NBI for exibida, alterne para a imagem 
endoscépica WLI, operando o sistema de imagens de video e a fonte de 
luz. 


Quando utilizar a fung¢ao de ampliagao da imagem do sistema de imagens 
de video, libere a fungao. 


Se estiver usando um acessorio EndoTherapy, feche a ponta do acess6rio 
de endoterapia e/ou recolha-a para dentro da respectiva bainha. A seguir, 
retire lentamente o acessério EndoTherapy enquanto abaixa gradualmente 
o elevador de pinga. 


Mova a alavanca de controle do elevador na diregao oposta a diregao “<q U” 
até ela parar. 
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6. Pressione a valvula para aspiracgao e aspire ar, Sangue, muco e outros 
residuos que ai se encontrem. 


7. Rode as travas de angulagées CIMA/BAIXO e DIREITA/ESQUERDA na 
diregao “F >” para os soltar. 


8. Retire lentamente o endoscoépio do paciente enquanto observa a imagem 
endoscépica. Retire o bocal da boca do paciente. 


Remogao quando a imagem endoscopica WLI ou NBI nao 
aparece no monitor 


71. DESLIGUE todos os equipamentos, exceto o sistema de imagens de video, 
a fonte de luz, o monitor e a bomba de aspiracgao. 


2: Opere o sistema de imagens de video e a fonte de luz para alternar para 
a imagem endoscépica que continua sendo exibida. 


3 Siga 0 procedimento da etapa 3 acima descrito em “Remogao quando as 
imagens endoscépicas WLI e NBI aparecem no monitor’. Remova 
cuidadosamente o endoscédpio no modo de observagao visivel quando 
a imagem endoscépica WLI nao for exibida. 


Remogdao quando nao aparecem imagens endoscopicas no 
monitor ou quando nao é possivel recuperar uma imagem 
congelada 


1. DESLIGUE todos os equipamentos, exceto o sistema de imagens de video, 
a fonte de luz, o monitor e a bomba de aspira¢ao. 


2. DESLIGUE 0 sistema de imagens de video e a fonte de luz e volte a LIGA- 
LOS. Se a imagem endoscoépica WLI ou NBI for exibida ou a imagem 
congelada for recuperada, siga 0 procedimento em “Remogao quando 
a imagem endoscépica WLI ou NBI nao aparece no monitor’, comegando 
pela Etapa 2. Se, mesmo assim, nao aparecer nenhuma imagem 
endoscopica ou se a imagem congelada nao puder ser restaurada, realize 
as etapas a seguir. 


3. DESLIGUE 0 sistema de imagens de video, a fonte de luz, o monitor 
e a bomba de aspiragao. 


4. Se estiver usando um acessorio EndoTherapy, feche a ponta do acessorio 
de endoterapia e/ou recolha-a para dentro da respectiva bainha. A seguir, 
retire lentamente o acessdério EndoTherapy enquanto abaixa gradualmente 
o elevador de pinga. 


5. Movaa alavanca de controle do elevador na diregao oposta a diregao “<qU” 
até ela parar. 
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6. Rode as travas de angulagdes CIMA/BAIXO e DIREITA/ESQUERDA na 
diregao “F >” para os soltar. 


7. Rode os botées de controle das angulagdes CIMA/BAIXO 
e DIREITA/ESQUERDA para a posi¢ao neutra (consulte Figura 3.4 na 
pagina 28). 


&. Solte os botdes de controle da angulagao e retire cuidadosamente 
o endoscopio. Retire o bocal da boca do paciente. 


5.3 Envio do endoscopio para reparo 


ADVERTENCIA 


Limpe cuidadosamente e efetue uma desinfec¢ao de alto 
nivel ou esterilize o endoscdpio antes de o devolver para 
reparo. Um equipamento reprocessado inadequadamente 
podera causar um risco de infecg¢des em qualquer pessoa 
que tenha contato com o endoscépio no hospital e na 
Olympus. 


Antes de enviar 0 endoscépio para reparo, entre em contato com a Olympus. Ao 
enviar o endoscépio, junte uma descri¢ao do defeito ou dos danos do 
endoscépio, bem como o nome e o numero de telefone da pessoa que esta 
mais familiarizada com o problema. Envie também um pedido de reparo. 

Ao enviar o endoscopio para reparo, siga as instrugdes constantes em 
"Transporte fora do hospital" na pagina 67. 
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Capitulo 6 Cronograma de inspecao 
relacionado com o elevador 
de pinga 


6.1 InspeGcao apos cada procedimento com paciente 


1. Realize o teste de vazamentos do endoscépio de acordo com a segao 5.3, 
“Teste de vazamentos do endoscépio” no “MANUAL DE 
REPROCESSAMENTO.”. Certifique-se de que nao haja nenhum ponto em 
torno do elevador de pinga a partir do qual uma série continua de bolhas de 
ar emerja durante 30 segundos enquanto mergulha o endoscdépio na agua, 
e levanta e abaixa o elevador de pinga. 


ADVERTENCIA 


O elevador de pinga deve ser levantado e abaixado durante 
o teste de vazamentos. Caso contrario, a detecgao de 
vazamentos que ocorrem apenas quando o elevador de 
pinga é levantado ou abaixado pode ser impossivel. 

A utilizagao de um endoscépio com um vazamento pode 
constituir um risco de infecgées. 


2. Limpe o elevador de pinga e a cavidade do elevador de acordo com as 
instrugdes descritas em “Escove e lave a cavidade do elevador de pinga’, 
na secao 5.4, “Limpeza manual do endoscopio e dos acessorios” no 
“MANUAL DE REPROCESSAMENTO?”. Inspecione para verificar se ha 
residuos na cavidade do elevador de pinga de acordo com a Etapa 14 em 
“Escove e lave a cavidade do elevador de pinga”. Repita a escovacgao e/ou 
lavagem da cavidade do elevador de pinga até que nao se veja mais 
nenhum residuo durante a inspe¢ao. 


ADVERTENCIA 


A utilizagao de um endoscépio do qual os residuos nao 
foram suficientemente removidos no processo de limpeza 
manual pode constituir um risco e infecgées. 
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6.2 


6.3 
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Inspegao antes de cada procedimento com 
paciente 


Inspecione o elevador de pinga e a cavidade do elevador de pinga enquanto 
levanta e abaixa o elevador, para se certificar de que nao haja materiais 
estranhos, tais como residuos e fluidos, entre outros, de acordo com a etapa 4 
de “Inspegao do endoscépio” na segao 3.2, “Inspegao do endoscépio” do 
“MANUAL DE OPERACAO”. Se residuos de materiais estranhos tais como 
detritos e fluidos forem observados, nao utilize o endoscopio, certifique-se de 
que nao haja desvios na limpeza e no procedimento de reprocessamento do 
protocolo disponibilizado no “MANUAL DE REPROCESSAMENTO’”, tome 
medidas de corregao se necessario e realize 0 reprocessamento novamente de 
acordo com o “MANUAL DE REPROCESSAMENTO?’. 

Se residuos de materiais estranhos tais como detritos ainda forem observados 
depois da repetic¢ao do reprocessamento, nao utilize o endoscépio e envie-o 
para a Olympus para reparo. 


ADVERTENCIA 


A utilizagao de um endoscépio com residuos de materiais 
estranhos em um procedimento com o paciente pode 
constituir um risco de infecgées. 


Inspegao anual 


Envie o endoscépio para Olympus para que ela possa fazer a inspegao do 
elevador de pinga uma vez por ano. 

Entre em contato com a Olympus para esclarecer quaisquer duvidas sobre 
a inspecao anual. 
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Anexo 


Esquema do sistema 


Seguidamente, sao indicadas as combinagdes recomendadas de equipamentos 
e acessorios que podem ser utilizadas com este endoscdpio. Alguns artigos 
podem nao estar disponiveis em algumas regides. Novos produtos langados 
no mercado depois desse endoscdpio também podem ser compativeis com 

o endoscopio. Para obter informagées detalhadas, entre em contato com 

a Olympus. 


ADVERTENCIA 


Se forem usadas outras combinagées de equipamentos 
diferentes das que aqui se descrevem, a responsabilidade 
é exclusiva da unidade hospitalar. 
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aspiragao 


Bombas de 


Cabo do videoendoscopio 
EXERA II (MAJ-1430) 


Sistema de imagens de 
video 
EVIS EXERA II (CV-180) 


Fonte de luz EVIS EXERA II 


(CLV-180) 


Endoscopio 


Cabo do videoscoépio 
EXERA (MAJ-843) 


Sistema de imagens de 


video 
EVIS EXERA (CV-160) 


Fonte de luz EVIS EXERA 
(CLV-160) 


TJF-Q180V 


Cabo do videoscépio 100 
(MH-976*1, MD-148*") 


Sistema de imagens de 
video EVIS (CV-140) 


Fonte de luz universal EVIS 
(CLV-U40) 
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Dispositivo de 
controle de ET 


Recipiente de 
agua (MAJ-901) 


Valvula de biépsia (MB-358) 


Unidade eletrocirurgica 


ESG-100 


Unidade eletrocirurgica 


PSD-30 


Unidade eletrocirurgica 


Anexo 


Acessorios 
EndoTherapy 


Consulte as paginas seguintes. 


Acessorios 
eletrocirurgicos 


Consulte as paginas seguintes. 


Unidade de coagulagao 
por plasma de arg6nio 


pee 


\e a) 


—— 
ee 


ENDOPLASMA 


Sonda de coagulagao por plasma 
de arg6nio (APC) 


(MAJ-1011*! e MAJ-1012) 


*1 Estes produtos podem nao estar disponiveis em 
algumas regides. 
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Equipamentos de limpeza e desinfecgao 


Unidade de Lavadora ultrass6nica 
manutengao (MU-1) (KS-2, ENDOSONIC) 
—.f 
ler canal Maquina de lavar endoscépios Escova de 
\MH-3%4) (EW-30"’) Escova de limpeza 
Reprocessador de | -1 Tampa limpeza de combinada para 
endoscopios (OER '’, OER-A " impermeavel canal (BW-20T) uso Unico 
e OER-AW ) (MH-553) (BW-412T"') 
Unidade de desinfecgao 
endotérmica (ETD system*") 
pl] < - 
Escova de limpeza 
‘ Adaptador de Adaptador de Verificador de de canal para uso 
Canula de limpeza para — limpeza por vazamentos nico (BW-201T*") 
injegao o canal de ar/agua aspiragao (MH-856) (MB-155) 
(MH-946) (MH-948) 
TT Fi “——————————) 
Escova de limpeza Escova de limpeza Escova macia 
para abertura de para abertura de para uso Unico Corrente para tampa 
canal (MH-507) canal parausounico (MAJ-1888) impermeavel (MAJ-1119) 


(MAJ-1339"") 


*1 Estes produtos podem nao estar disponiveis em algumas regides. 


OQ Sistema de imagens de video 


Endoscopio CV-140 CV-160 CV-180 
TJF-Q180V O O O 
O compativel — nao compativel 


O Fonte de luz 


Endoscopio CLV-U40 CLV-160 CLV-180 


O compativel — nao compativel 
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Anexo 


Observe que alguns destes acessérios podem nao estar disponiveis em todas 


as regides. 
Pinga de bidpsia 
: z ood : Tipo jacaré com 
Tipo padrao Dente de rato Tipo jacaré 
dente de rato 
Endoscopio 
FB-19N-1 e FB-39Q-1 e 
TJF-Q180V FB-45Q-1 FB-46Q-1 
FB-26N-1 FB-40Q-1 


Endoscopio 


Escova descartavel 
de citologia 


Pingas de corpos estranhos 


Dente de rato 


Tipo cesto 


Cesto tipo flor 


FG-18Q-1, 
BC-23Q e 
TJF-Q180V FG-14P-1 FG-22Q-1 FG-301Q 
BC-24Q 
e FG-23Q-1 


Endoscopio 


Pinga de preensao descartavel 


Pingas de corpos 
estranhos 


Pinga de preensao 
giratoria 


Cesto tipo flor 


Tipo cesto 


Pontas de borracha 
(nao latex) 


Dente de rato com 
mandibula de 
jacaré 


TJF-Q180V 


FG-402Q e 
FG-403Q 


FG-20P-1 


FG-44NR-1 


Endoscopio 


Pinga de preens@o giratoria descartavel 


Pinga de preensao descartavel 
(do tipo guiada por fio-guia) 


Cesto tipo flor 


Tipo cesto 


Cesto tipo flor 


Tipo cesto 


TJF-Q180V 


FG-V401QR 
e FG-V421PR 


FG-V402QR 
e FG-V422PR 


FG-V411Q 
e FG-V431P 
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FG-V412Q 
e FG-V432P 


S1 


Anexo 


Sonda térmica 


Litotriptor 
Litotriptor mecanico mecanico 
descartavel 

Tipo cesto 


Do tipo deslizante 


Do tipo deslizante 


a 
Endoscopio 
CD-11Z, BML-201Q, 
CD-21Z, BML-1Q-1 BML-3Q-1 BML-V232QR-30, 
TJF-Q180V 
CD-110U e e BML-2Q-1 e BML-4Q-1 BML-V237QR-30 
CD-120U 


e BML-V242QR-30 


Endoscopio 


Litotriptor mecanico descartavel 


Do tipo deslizante 


Do tipo deslizante 


Do tipo deslizante 


Do tipo fio-guia 


Co" 


5 


oo 


BML-202Q BML-V437QR-30 
TJF-Q180V BML-203Q BML-204Q 
e BML-V232QR-26 e BML-V442QR-30 
Canula 
: ce Do tipo ponta ; aa . 
Tipo padrao _ Do tipo rigido Do tipo com fenda 
metalica 
= os a = = F Cm EE 
Endoscopio 
PR-104Q-1 PR-126Q-1 
TJF-Q180V PR-128Q-1 PR-108Q-1 
e PR-304Q e PR-326Q 
Canula 
Do tipo afunilada Do tipo afunilada Do tipo ponta em Do tipo orificio 
curta longa esfera lateral 
. = » F Se o» 2 on a SE 
Endoscopio 
PR-109Q-1*" 
bak PR-110Q-1*", 
PR-113Q-1, 
TJF-Q180V PR-112Q-1 PR-24Q-1 PR-130Q 
PR-309Q e 
e PR-310Q 
PR-313Q 
*1 Estes acessdrios nao sao compativeis com fios-guias com um diametro 
de @ 0,64 mm (0,025 polegadas) ou mais. 
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Canula Canula descartavel 
Do tipo ponta ; 7 Do tipo ponta : -_ 
i Tipo padrao ss Do tipo rigido 
metalica metalica 
—<_ om = F i) = = Ff 
Endoscopio 
PR-216Q, 
TJF-Q180V *41 cee PR-229Q PR-217Q 
PRO PR-V216Q 
e PR-V416Q 


Canula descartavel 


Do tipo com fenda 


Do tipo afunilada 


Do tipo afunilada 


Do tipo afunilada 


curta longa 
— mE nm . = = m = 
Endoscopio 
PR-214Q, 
PR-218Q, 
PR-225Q, 
PR-227Q, PR-V234Q, PR-414Q, PR-220Q, 
PR-427Q, PR-V235Q, PR-418Q, PR-420Q, 
TJF-Q180V . ° is = 
PR-V227Q PR-V434Q PR-V214Q, PR-V220Q 
e PR-V427Q e PR-V435Q PR-V218Q, e PR-V420Q 
PR-V414Q, 
PR-V418Q 
e PR-V614M 


Canula descartavel 


Do tipo ponta em 


Do tipo ponta 


Canula flexivel 


Tubo de lavagem 


descartavel Tipo spray 
esfera metalica 
a 
Endoscopio —— 
PR-23Q e PR-231Q*1 PW-5V-1 e 
TJF-Q180V PR-233Q 
PR-V223Q © PR-232Q*1 PW-6P-1 


*1 Estes acessdrios nao sao compativeis com fios-guias com um diametro 
de @ 0,64 mm (0,025 polegadas) ou mais. 
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Tubo de lavagem Canula de drenagem biliar 
. 7 Fr., 8,5 Fr., 10 Fr. 
Retro-jato 7 Fr., 8,5 Fr. e 10 Fr. 10 Fr. 
e 12 Fr. 
= er S 3A 
Endoscopio -_ 
PBD-421 
TJF-Q180V PW-8Q-1 PBD-210 PBD-211 
e PBD-V621R 
Canula de drenagem biliar 
10 Fr. 7 Fr., 8,5 Fr. e 10 Fr. 
Endoscopio a 
PBD-422 PBD-200 PBD-201 PBD-202 
TJF-Q180V 
e PBD-V622R e PBD-V600R e PBD-V601R e PBD-V602R 
Canula de Canula de drenagem biliar nasal 
drenagem biliar (7 Fr. e 5 Fr.) 
7 Fr. Tipo a curto Tipo rabo de porco Tipo a 
Endoscopio ACB a= a 
PBD-20Z e PBD-21Ze PBD-22Z e 
TJF-Q180V PBD-203 
PBD-24Z PBD-25Z PBD-26Z 
Canula de 


drenagem biliar 
nasal 
(7 Fr. e 5 Fr.) 


Canula de drenagem biliar nasal para uso Unico 


(5 Fr., 6 Fr. e 7 Fr.) 


Tipo o inverso 


Tipo a inverso 


Tipo a rabo de 
porco 


WES 


Se es = ~<a 
f ») —“E\V!16 CO 
—/) ww) Ne Se 
Endoscopio ~ 
PBD-23Z e 
TJF-Q180V PBD-V811W PBD-V812W PBD-V813W 
PBD-27Z 
S4 
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Canula de drenagem biliar nasal para uso 
unico (5 Fr., 6 Fr. e 7 Fr.) 


Stent pancreatico 


Tipo o curto Tipo rabo de porco 7Fr. 7 Fr., 8,5 Fr. e 10 Fr. 
aa ; / e = 
CC CG Cc a 7 
Endoscopio 
TJF-Q180V PBD-V814W PBD-V803W PBD-230 PBD-234 


Cateter de balao 


Dilatador de balao 


Cateter-guia 


biliar 
= SS === 
Endoscopio 
B7-2LA, 
B5-2LA, 
B-230Q-A, 
TJF-Q180V B-400N MD-984 
B-230Q-B, 
B-V231P-A 
e B-V231P-B 
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O Acessorios eletrocirurgicos 


Note que alguns destes acessérios podem nAo estar disponiveis em todas as 


regides. 
: ; Bisturi de . . . : . 
Bisturi de . ; ; Bisturi de papilotomia descartavel 
; ; papilotomia (do tipo ? ; . : 
papilotomia (do tipo guiado por fio-guia) 


guiado por fio-guia) 


Do tipo empurrar 


Tipo de tragao 


Tipo de tragao 


Tipo de tragao 


e puxar 
SII gO ee See 
Endoscopio 
TJF-Q180V KD-29Q-1 Rpe KD-200Q KD-201Q 
a KD-6G18Q-1 


Bisturi de papilotomia descartavel 
(do tipo guiado por fio-guia) 


Esfincter6tomo de 
lumen triplo 


Esfincterdtomo de 
lumen triplo 
descartavel 


Do tipo puxar 
(corte inteligente) 


Do tipo puxar 
(corte inteligente) 


Tipo de tragao 


Tipo de tragao 


—— a 
Endoscopio 
KD-211Q KD-301Q e KD-401Q e 
TJF-Q180V KD-210Q 
e KD-V211M KD-321Q KD-421Q 


Endoscopio 


Esfincterdtomo de 
lumen triplo 
descartavel 


Do tipo puxar 
(corte inteligente) 


Bisturi de agulha de lumen triplo para uso Unico 


TJF-Q180V 


KD-411Q, 

KD-431Q, 

KD-V411M 
e KD-V431M 


KD-441Q 


KD-V441M 


KD-V451M 
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Fio-guia descartavel 


Endoscopio 
G-240-2527S, G-240-2527A, 
TJF-Q180V G-V210-3545S G-V210-3545A G-240-2545S, G-240-2545A, 
e G-V210-3527S e G-V210-3527A G-240-3527S G-240-3527A 


e G-240-3545S 


e G-240-3545A 
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Informagoes sobre compatibilidade eletromagnética 


Teste de emiss6es 


OQ Diretrizes e declaragao do fabricante — Emissoes 
eletromagnéticas 


Este modelo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo 
especificado. O cliente ou usuario deste modelo deve certificar-se de que 
o mesmo é utilizado neste tipo de ambiente. 


Conformidade 


Ambiente eletromagnético — Diretrizes 


Emissées RF Grupo 1 Este instrumento utiliza energia de radiofrequéncia (RF) apenas para 

CISPR 11 o seu funcionamento interno. Por este motivo, as emissdes de RF 
sao muito baixas e nao é provavel que causem interferéncias nos 
equipamentos eletrénicos adjacentes. 

Emiss6es irradiadas Classe B As emissées de RF deste instrumento sao muito baixas e nao 

CISPR 11 é provavel que causem interferéncias no equipamento eletrénico 

afc : adjacente. 

Emiss6ées conduzidas J 

por terminal principal 

CISPR 11 

Emissées harménicas Classe A As emissées harmonicas deste instrumento sao baixas e nao 


IEC 61000-3-2 


é provavel que causem problemas nas fontes de alimentagao 
normalmente utilizadas em estabelecimentos comerciais onde esta 
conectado este instrumento. 


Flutuagdes de 
tensao/emissées 
oscilantes 

IEC 61000-3-3 


Em conformidade 


Este instrumento estabiliza a sua prdépria variabilidade das fontes 
radio e nao provoca tremulagées em aparelhos de iluminagao. 
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OQ Diretrizes e declaragao do fabricante — Imunidade 
eletromagnética 


Este modelo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo 
especificado. O cliente ou usuario deste modelo deve certificar-se de que 
o mesmo é utilizado neste tipo de ambiente. 


Teste de Nivel de 
: 3 Nivel de teste IEC 60601 a : Ambiente eletromagnético — Diretrizes 
imunidade conformidade 
Descarga Contato: Como a esquerda Os pavimentos devem ser de madeira, concreto 
eletrostatica +2, +4, +6 kV ou azulejo de ceramica, que praticamente nao 
(ESD) Ar: produzem eletricidade estatica. Se os 
IEC 61000-4-2 +2, +4, +8 kV pavimentos estiverem revestidos com material 
sintético com tendéncia a produzir eletricidade 
estatica, a umidade relativa tem de ser de, pelo 
menos, 30%. 
Transiente/rajada +2 kV Como a esquerda_ A qualidade da rede elétrica deve ser a de um 
elétrica rapida para linhas de fonte de ambiente comercial (estado original de 
IEC 61000-4-4 alimentagao alimentagao das instalag6es) ou hospitalar 
+1 kV tipico. 
para linhas de 
entrada/saida 
Sobretensao Modo diferencial: Como a esquerda_ A qualidade da rede elétrica deve ser a de um 
IEC 61000-4-5 +0,5, +1 kV ambiente comercial ou hospitalar tipico. 
Modo comum: 
+0,5, +1, +2 kV 
Quebras de < 5% UT Como a esquerda_ A qualidade da rede elétrica deve ser a de um 
tensao, breves (> queda de 95% em UT) ambiente comercial ou hospitalar tipico. Se 
interrupgdes para 0,5 ciclo o usuario deste instrumento precisar de 


e variagdes de 
tensao em linhas 
de fonte de 
alimentagao 


IEC 61000-4-11 


40% Ur 
(queda de 60% em U7) 
para 5 ciclos 


70% Ut 
(queda de 30% em U7) 
para 25 ciclos 


< 5% UT 
(queda de > 95% em UT) 
para 5 segundos 


operagao continua durante interrupgdes de 
fornecimento de energia, recomenda-se que 
este instrumento seja alimentado por uma 
fonte de alimentagao ininterrupta ou por uma 
bateria. 


Campo magnético 
da frequéncia de 
poténcia 


3 A/m 


Como a esquerda 


E recomendavel que a utilizacdo deste 
instrumento seja feita a uma distancia 
suficiente de equipamentos que funcionem 


(50/60 Hz) com alta corrente. 
IEC 61000-4-8 
Definigao: U+ corresponde a tensao de rede de CA antes da aplicagao do nivel de teste. 
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OQ Diretrizes e declaragao do fabricante — Imunidade 
eletromagnética 


Este modelo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo 
especificado. O cliente ou usuario deste modelo deve certificar-se de que 
o mesmo € utilizado neste tipo de ambiente. 


Nenhum equipamento portatil ou mével de comunicagées por RF deve ser 
usado a uma distancia de qualquer parte deste modelo, incluindo cabos, 
inferior a distancia de separagao calculada através da equacao aplicavel 

a frequéncia do transmissor. 


. . Nivel de teste Nivel de : ba ae 
Teste de imunidade . Ambiente eletromagnético — Diretrizes 
IEC 60601 conformidade 
Distancia de separagao recomendada 
RF conduzida 3 Vrms 3 V (V4) io 38 PP 
IEC 61000-4-6 (150 kHz—80 MHz) os V; 
Distancia de separagao recomendada 
RF irradiada 3 V/m 3 Vim (E4) Bie 3,5 DP 
IEC 61000-4-3 (80 MHz-2,5 GHz) ~ LE, 


80 MHz-800 MHz 


ee et 
d= |i VP 


800 MHz-2,5 GHz 


Definicao: “P” € a poténcia maxima de saida do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante 
do transmissor, e “d” é a distancia de separagao recomendada em metros (m). 


OBSERVAGAO 


« A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o alcance de frequéncia 
mais alto. 

¢ Estas diretrizes podem nao se aplicar a todas as situacgées. 
A propagacao eletromagnética é afetada pela absorgao 
e pelo reflexo de estruturas, objetos e pessoas. 

* Pode ocorrer interferéncia eletromagnética perto de 
equipamentos eletrocirurgicos de alta frequéncia e/ou de 
outros equipamentos com o seguinte simbolo: 


(») 
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OBSERVACAO 


« A forga de campo proveniente de transmissores fixos de RF, 
conforme determinado por um estudo eletromagnético do 
local?) deve ser inferior ao nivel de conformidade em cada 
faixa de frequéncia>?. 


a) Nao é possivel prever teoricamente com exatidao as 
forgas de campo provenientes de transmissores fixos, 
como estagées de base para radiotelefones 
(celulares/sem fio) e radios méveis terrestres, 
emissoras de radio amador, radiodifusao AM e FM 
e emiss6es de TV. Para avaliar o ambiente 
eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, 
deve ser considerada a realizagao de um estudo 
eletromagnético do local. Se o campo de forga medido 
no local em que este modelo é utilizado exceder 
o nivel de conformidade com RF aplicavel acima 
mencionado, este modelo deve ser observado para 
verificar se a operacao esta normal. Caso se observe 
um desempenho anormal, podem ser necessarias 
medidas adicionais, tais como a reorientagao ou 
deslocamento deste modelo para outro local. 


b) Acima do alcance de frequéncia de 150 kHz 
a 80 MHz, a forga de campo deve ser menor que 
3 V/m. 
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OQ Distancias de separagao recomendadas entre 
equipamentos de comunicacoes de RF portateis e moveis 
e este modelo 


Este modelo destina-se a ser utilizado em um ambiente eletromagnético em 
que as perturbagées de RF irradiada estejam controladas. O cliente ou 

o usuario deste modelo pode ajudar a prevenir as interferéncias 
eletromagnéticas se mantiver a distancia minima recomendada que 

é indicada a seguir entre o equipamento de comunicagées de RF portatil 

e movel (transmissores) e este modelo, de acordo com a poténcia maxima 
de saida do equipamento de comunicac¢oées. 


Distancia de separagao de acordo com a frequéncia do transmissor (m) 


Poténcia maxima de (calculada como V4=3 e E4=3) 
eae nena 150 kHz-80 MHz 80 MHz-800 MHz 800 MHz-2,5 GHz 
transmissor 
ew) d = 1,2/P d = 1,2P dS 23/P 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 
Outros: Para transmissores cuja poténcia de saida maxima nominal nao aparega na lista 


anterior, a distancia de separagao recomendada “d” em metros (m) pode ser calculada 
através da equag¢ao aplicavel a frequéncia do transmissor, em que “p” corresponde 

a poténcia de saida maxima nominal do transmissor em watts (W) indicada pelo 
fabricante. 


OBSERVACAO 


« A80MHze 800 MHz, aplica-se a distancia de separagao do 
alcance de frequéncia mais alto. 


« Estas diretrizes podem nao se aplicar a todas as situacgées. 
A propagacao eletromagnética é afetada pela absor¢gao 
e pelo reflexo de estruturas, objetos e pessoas. 
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